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Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa odczynnik6w
do oznaczeri laboratoryinych wrazz dzierLawE sprzqtu".

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze

pytanie:

Dotyczy: Pakiet 1 Czq56 1
Analizator do ion6w Na, K, Ca, Cl, Li

1. Prosimy o doprecyzowane czy podana ilo66 oznaczef - 35 000 dotyczy okresu 4lat
[48 miesiqcy) czy dotyczy 46 miesiqcy?

Odp. 46 miesiqcy,

2. fakiego rodzafu elektrod wymagaZamavtrajqcy ; elektrod obsiugowych czy bezobslugowych ?

Odp. Obslugowych.

3. Czy Zamawiajqcy dopu6ci analizator z jednokierunkowq transmisjE danych I wysytanie
wynik6w badari do LIS)?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

4. Czy Zamawiajqcy dopu6ci analizator z czasem pomiaru 60 sekund?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

5.Pkt.77. Czy zamawiajqry dopuSci odczynniki i elektrody innego producenta ni2 aparat?
Odp, Zamawiaiqcy nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiaj4cy dopu5ci aparat z pamiqci4 500 wynik6w badari?
Odp. Zamawiai4cy nie dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr I czgit 2
Automatyczny analizator do oznaczenia r6wnowagi kwasowo-zasadowel we krwi
wloSniczkowei, tqtniczei, iylnei i pqpowinowei
7. Prosimy o doprecyzowane czy podana iloii oznaczeri - 44 000 dotyczy okresu 4 lat ( 48
miesiqcy) czy d.otyczy 46 miesiqcy?
Odp. 46 miesiqcy.

8. fakiego rodzaju elektrod wymaga ZamawiajAcy: elektrod obslugovrych czy bezobslugowych ?

Odp, Bezobslugowych.
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9. Czy przez pojqcie poiemnika z odczynnikami Zamawiaj4cy rozumie takie pojemnik na odpady?
Odp. TAK,

Dotyczy Pakiet 2
10, Czy ilo56 badari osadu moczu iest r6wnoznaczna z iloSciq badafl parametr6w
fizykochemicznych moczu
(135000 badari) i czy tak4 ilo56 badari nale?y przyj4t do obliczania kontroli, odczynnik6w i
material6w niezbqdnych do wykonania badafi osadu moczu?
Odp. Tah naleLy przylqt L35 000 wsadu moczu.

11. Dotyczy pkt nr 10. Czy Zamawiajqcy dopu6ci analizator z mo2liwo5ciq jednorazowego
zaladowania 110 prob6wek I analiza fizyko-chemiczna)?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

12. Czy Zamawiai4cy uymaga analizatora do badania parametr6w fizykochemicznych moczu z
systemem kontroli temperatury?
Odp. Tak, ZamawiaiQcy wymaga,

13. Czy Zamawiaiqcy wymaga analizatora do badania parametr6w fizykochemicznych moczu z
archiwizacj4 obrazu paska testowego przypisanego do wyniku pacjenta z mo2liwoSci4 wydruku
obydw6ch danych.
Odp. Tak, Zamawiaiqcy wymaga.

74. Czy Zamawiajqcy wymaga zaoferowania analizatora osadu moczu posiadai4cego trzy kanaly
pomiarowe?
Odp. Tak, Zamawiai4cy wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr S Bakteriologia
15. Czy Zamawiai4cy dopu6ci .ialowe ezy kalibrowane 10ul pakowane po 20 sztuk ( 50x 20 sztuk)?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

Z powa2aniem:
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