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Kl. schodowa 4M1.B1.213

8.75 m²
Winda nr 5M1.00.404
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Winda nr 6 brudnaM1.00.405
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Winda nr 7 czystaM1.00.406
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15.65 m²
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Pom. elekt.M1.02.503

42.98 m²
Sala operacyjna nr 1M1.02.023
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Pom. tele.M1.02.502
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Sala operacyjna nr 8 -
hybrydowa
kardiologicznaM1.02.056

18.73 m²
Sterownia sali nr 7 i 8M1.02.053

61.96 m²

Sala operacyjna nr 6 -
hybrydowa chirurgiczna
naczyniowaM1.02.047

20.34 m²
Pom. obsługi działuM1.02.049

18.73 m²
Sterownia sali nr 5 i 6M1.02.046
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2.31 m²
WC PE MM1.02.008

2.38 m²
Przeds. WC M PEM1.02.007

1.43 m²
WC PE DM1.02.005

2.38 m²
Przeds. WC D PEM1.02.006

2.52 m²
Pom. obsługi działuM1.02.009

5.74 m²

Śsz - Szatnia powrotna
nr 2 PEM1.02.019

14.45 m²

Śsz - Umywalnia nr 2
PEM1.02.015

9.62 m²

Śsz - Szatnia czysta nr
2 PEM1.02.018

16.41 m²

Śsz - Umywalnia nr 1
PEM1.02.010

9.26 m²

Śsz - Szatnia czysta nr
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Śsz - Szatnia brudna nr
2 PE - 2x35 szafekM1.02.004

4.34 m²
Łazienka PEM1.02.097

1.50 m²
WC PEM1.02.081
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Śluza pacjenta nr 7M1.02.110
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257.89 m²

Sala poznieczuleniowa -
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8.37 m²
Śluza um-far.M1.02.090
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Korytarz brudnyM1.02.039
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Magazyn sali op. nr 2M1.02.025
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Pom. elekt.M1.02.501
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Korytarz czystyM1.02.207
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materiałowaM1.02.109
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Śluza pacjenta nr 1M1.02.061
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6.86 m²
Przygo. lekarzy nr 1M1.02.022
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Sala operacyjna nr 5 -
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kardiochirurgicznaM1.02.040
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sali nr 6M1.02.045
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Sala operacyjna nr 7 -
hybrydowa
neurochirurgicznaM1.02.050
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Pom. tech. angiografu
sali nr 8M1.02.055

9.80 m²
Magazyn sprzętuM1.02.089
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Pom. tech. angiografu
sali nr 5M1.02.044
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sali nr 7M1.02.054

5.28 m²
Śluza um-far.M1.02.072

15.65 m²
Pom. odpadów med.M1.02.079
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Korytarz brudnyM1.02.041
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Magazyn sali op. nr 14M1.02.103

6.08 m²
Pom. porząd.M1.02.021

10.95 m²
ŚluzaM1.02.020

7.45 m²

Śsz - Szatnia powrotna
nr 1 PEM1.02.016
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Śsz - Szatnia brudna nr
1 PE - 2x40 szafekM1.02.003

10.16 m²
Pom. porząd.M1.02.001
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KomunikacjaM1.02.200
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Sala operacyjna nr 15M1.02.105
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Dyż. lekarskaM1.02.031
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Dyż. lekarskaM1.02.033

20.42 m²
Dyż. lekarskaM1.02.002
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Dyż. pielęgniarskaM1.02.096

18.04 m²
Dyż. pielęgniarskaM1.02.095

4.34 m²
Łazienka PEM1.02.094

45.24 m²
Kierownictwo blokuM1.02.058

23.59 m²
InstrumentariumM1.02.083
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Korytarz czystyM1.02.071
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Legenda kolorów

 Medyczne → Pacjent → Pobyt stały/czasowy

 Medyczne → Personel → Komunikacja czysta

 Medyczne → Personel → Magazyny

 Medyczne → Personel → Pobyt czasowy

 Medyczne → Personel → Pomocnicze

 Medyczne → Personel → Zabieg/operacja

 Niemedyczne → Ogólnodostępna→ Komunikacja

 Niemedyczne → Personel → Administracyjna

 Niemedyczne → Personel → Higieniczne

 Niemedyczne → Personel → Komunikacja

 Niemedyczne → Personel → Komunikacja brudna

 Niemedyczne → Personel → Magazyny

 Niemedyczne → Personel → Pomocnicze

 Niemedyczne → Personel → Socialne

 Niemedyczne → Personel → Szatnie

 Niemedyczne → Techniczne→ Techniczne
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MAL6.1

Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
1xO2, 1xAir5, 1xVac, 1xAGSS

MAL6.1

Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
1xO2, 1xAir5, 1xVac, 1xAGSS
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
1xO2, 1xCO2, 1xAir5, 1xVAC
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MAL6.6

Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
1xO2, 1xCO2, 1xAir5, 1xVAC

Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
1xO2, 1xAir5, 1xVac, 1xAGSS MAL6.1

Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
1xO2, 1xCO2, 1xAir5, 1xVAC

MAL6.1
Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
1xO2, 1xCO2, 1xAir5, 1xVAC
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
1xO2, 1xCO2, 1xAir5, 1xVAC
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
1xO2, 1xAir5, 1xVac, 1xAGSS
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja F
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
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Panel ścienny, typT - Konfiguracja A
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MAL6.1
Panel ścienny, typT - Konfiguracja A

1xO2, 1xAir5, 1xVac, 1xAGSS
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdzający mgr inż. arch. Karolina Dambek

Opracował mgr inż. Dawid Milewski

inż. Bohdan Humeniuk

lek. Szymon Jabłoński

inż. Bartołomiej Dudek

Technolog dr n. med Maciej Matłok

-
Poziom

Branża

Generalny Wykonawca
Warbud SA 

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

-

Zamawiający / Inwestor

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszwskiego 59, 60-355 Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego : Dokumentację sporządzono zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 z dnia 2 
marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji 
wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, 
któremu ta dokumentacja ma służyć.
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BLOK OPERACYJNY - Szafa RACK

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8; 5/4; 4/5; 7;

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej
Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala
Klinicnzeog w Poznaniu - centrym medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie
Modułów 1,2a, 2b i 3b
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