


Załącznik nr 1A do SWZ 

(dot. Pakietu nr 23)

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych
Zadanie: zakup mobilnego gazometru dla Poradni Żywienia i zapasowego gazometru na potrzeby Poradni Żywienia/ Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dostawą dedykowanych im odczynników na okres 36 miesięcy
PARAMETRY WYMAGANE
	Lp.
	Parametry graniczne analizatora
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych
TAK/ NIE

	1.
	Analizator nowy, nieużywany, nie starszy niż rok prok 2023 – razem 2 sztuki, zgodne z opisem w załączniku nr 1.
	
	

	2.
	Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze strzykawki jak i kapilary.
	
	

	3.
	Rodzaj próbki: nie mniej niż krew pełna
	
	

	4.
	Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego lub wbudowanej klawiatury.
	
	

	5.
	Dokument – deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
	
	

	6.
	Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy.
	
	

	7.
	Dostarczenie w ofercie opisów dotyczących wszystkich oferowanych odczynników i innych produktów z uwzględnieniem żywotność, trwałość produktów.
	
	

	8.
	Aktualne karty charakterystyki odczynników (komplet) –  w postaci elektronicznej dostarczone najpóźniej wraz z pierwszą dostawą odczynników, w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego w postaci elektronicznej.
	
	

	9.
	Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 5 dni roboczych od chwili podpisania Umowy.
	
	

	10.
	Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
	
	

	11.
	Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii, w dni robocze.
	
	

	12.
	Zapewnienie przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu aparatu.
	
	

	13.
	W okresie związania umową serwis urządzeń wliczony w cenę zakupu.
	
	

	14.
	W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu w okresie obowiązywania Umowy – wymiana analizatora na inny egzemplarz o parametrach nie niższych niż oferowany na koszt Wykonawcy.
	
	


Informacje dodatkowe – podaje Wykonawca
ANALIZATOR I
	Lp.
	
	Opis

	1.
	Rok produkcji analizatora
	

	2.
	Rok wprowadzenia do eksploatacji analizatora
	

	3.
	Wykaz dodatkowego wyposażenia
	

	4.
	Wykaz części nie objętych gwarancją
	

	5.
	Wykaz stosowanych odczynników wraz z numerami katalogowymi
	

	6.
	Warunki przechowywania odczynników
	

	7.
	Trwałość odczynników
	

	8.
	Warunki utylizacji pozostałości odczynników
	


ANALIZATOR II
	Lp.
	
	Opis

	1.
	Rok produkcji analizatora
	

	2.
	Rok wprowadzenia do eksploatacji analizatora
	

	3.
	Wykaz dodatkowego wyposażenia
	

	4.
	Wykaz części nie objętych gwarancją
	

	5.
	Wykaz stosowanych odczynników wraz z numerami katalogowymi
	

	6.
	Warunki przechowywania odczynników
	

	7.
	Trwałość odczynników
	

	8.
	Warunki utylizacji pozostałości odczynników
	


