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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa głowicy ultrasonograficznej-konweksowej UST-
9123  do badań brzusznych, położniczych-ginekologicznych o podstawowej konfiguracji od 1,0 do 6,0 
Mhz, kąt 60 stopni, promień R60 mm BbH – 4 pasma, do aparatu USG Hitachi Alpha 6 dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., , a także serwis głowicy w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Oferowana głowica musi być fabrycznie nowa i wolna od obciążeń prawami osób trzecich oraz  
wprowadzona do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r.  o  wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami 
dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanej głowicy do obrotu.  

3. Oferowana głowica musi być w pełni być zgodna z obowiązującymi normami. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 

• Dostarczyć głowicę, do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 10,  

• Przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim niezbędną do eksploatacji 
dokumentację techniczną i instrukcję obsługi, 

• Przekazać kartę gwarancyjną.   

5. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, głowica musi być w pełni gotowa do pracy bez ponoszenia przez 
Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Wszelkie koszty związane z transportem, 
wniesieniem, ustawieniem i montażem, a także uruchomieniem, próbami, sprawdzeniem oraz 
szkoleniem ponosi Wykonawca i muszą być one przez niego wkalkulowane w cenę ofertową. 
Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół 
odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

6. Termin realizacji zamówienia: 18  dni 

7. Dostarczona głowica musi posiadać minimum 12–miesięczną gwarancję, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów 
serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez 
użytkownika.  

8. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez 
określenie wymogu zakupu środków dezynfekcyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty 
gwarancji.  

9. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wpisać do Formularza oferty stawkę podatku VAT zgodnie z Ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.931 z późn.zm.). 

 


