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Gniezno, dn. 08.05.2024 r.
Nr sprawy DZP.240.16.2024


Wykonawcy


WYJAŚNIENIA 
ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.16.2024 – Dostawa cyfrowego, mobilnego aparatu RTG – doposażenie SOR

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Załącznik nr 5  do SWZ 
§9 pkt. 6 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów i  wydłużenie czasu dokonania naprawy od daty zgłoszenia awarii do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski do 7 dni roboczych?
Ad. Zamawiający wyraża zgodę.


Dotyczy Opisu wymaganych parametrów technicznych (OPZ) - Załącznik nr 2a do SWZ
Pytanie 1
Dotyczy pkt 5 w części WYMAGANIA OGÓLNE
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C o parametrach fluoroskopii ciągłej 1.7-11mA 
(200-240V)?
Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Dotyczy pkt 9 w części WYMAGANIA OGÓLNE
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C zakresach napięć fluoroskopii i radiografii 40-120 kV?
Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Dotyczy pkt 11 w części WYMAGANIA OGÓLNE
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C  z fluoroskopią pulsacyjną o częstotliwość impulsów: 
1, 2, 4, 8, 12.5, 25 pulsów/s oraz z skopią ciągłą?
Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy pkt 12 w części WYMAGANIA OGÓLNE
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C wykorzystujący fluoroskopię pulsacyjną 
i posiadający dedykowany przycisk do uruchomiania fluoroskopii na monitorze typu tablet do sterowania funkcjami?
Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Dotyczy pkt 13 w części LAMPA X-RAY
Prosimy o dopuszczenie lampy jednoogniskowej, której ognisko dla radiografii i fluoroskopii wynosi 0,6mm co stanowi wartość mniejsza niż w preferowanym w postępowaniu aparacie GE OEC ONE. Należy zauważyć, ze wielkość ogniska stanowi o jakości obrazu, a nie ich ilość, gdzie im mniejsze ognisko tym lepsza rozdzielczość kontrastowa obrazu.
Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6
Dotyczy pkt 22 w części WÓZEK Z RAMIENIEM C
Prosimy o dopuszczenie aparatu o nieznacznie większej niż wymagana wadze 347 ± 6 %  kg.
Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7
Dotyczy pkt 27 w części WÓZEK Z RAMIENIEM CProsimy o dopuszczenie aparatu RTG 
z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego wynoszącym 42cm. W praktyce klinicznej nie korzysta się nawet z takich wartości ruchu pionowego.
Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Dotyczy pkt 28 w części WÓZEK Z RAMIENEIM C
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C o zakresie obrotu ramienia C wokół osi pionowej 
(Wig-Wag) ± 10° (20°)?
Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9
Dotyczy pkt 41 w części CYFROWY DETEKTOR OBRAZU
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C z detektorem wykonanym w najnowszej technologii IGZO o parametrach rozdzielczości detektora znacząco wyższej niż wymagana?
Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10
Dotyczy pkt 42 w części WÓZEK Z RAMIENIEM C
Prosimy o usunięcie tego punktu z uwagi na nieprecyzyjne określenie o jaki wymiar konkretnie chodzi. 
W innym wypadku każda wartość podana w tym punkcie będzie spełniała wymagania.  
Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Dotyczy pkt 44 w części MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C z monitorem o parametrach:
27’’ FULL HD monitor dwudzielny: 
• Przekątna ekranu: 27’’ (69 cm) 
• Rozdzielczość: 1,920 x 1,080 pixeli 
• Kąt (pionowy i poziomy): 178°   
• Pochylenie: ± 10° 
• Kontrast: 1000:1 
• Luminancja maksymalna: 1000 cd/m² 
• Luminancja skalibrowana w DICOM: 550 cd/m²  
Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Dotyczy pkt 46 w części MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C bez możliwości regulacji wysokości monitora bez ruchu pionowego kolumny? Parametr ten nie jest istotny z punku widzenia operatora, a tylko sztucznie zawęża konkurencję do jednego producenta.
Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Dotyczy pkt 50 w części MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU
Czy zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C o pojemności pamięci dysku twardego 100 000 obrazów?
Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Dotyczy pkt 59 w części MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU
Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C posiadającego monitor dotykowy o wielkości ponad 
6 cali i rozdzielczości 640x480 pikseli z możliwością obrotu znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. Jest to standard i w żadnym ze sprzedanych kilkuset aparatów w Polsce nie zauważono, aby rozdzielczość czy wielkość panelu stanowiła jakakolwiek przeszkodę czy ograniczenie, a tak stworzony zapis faworyzuje jednego producenta w sposób nieuczciwy.
Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15
Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 5
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do pierwszego poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego 
i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych. Wyjaśniamy, że kody serwisowe do wyższego poziomu serwisowego są wydawane imiennie certyfikowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas, a pełen dostęp do urządzenia będą miały osoby posiadające  autoryzacje. Producent rozgranicza dostępy do uprawnień serwisowych, a ma to związek z bezpieczeństwem pracy dla personelu i pacjenta. Tylko wyższy stopień serwisowy pozwala między innymi na regulację fizycznych parametrów ekspozycji (m.in. dawek promieniowania) które mają zasadniczy wpływ na zdrowie pacjenta i mogą to wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszklenie i zdane egzaminy poświadczone imiennym certyfikatem. Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Wyrobach Medycznych, która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe. Producent sprzętu medycznego gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, że wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane w mocy. Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia. Jednocześnie informujemy, że w momencie przekazania wszelkich kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego wszelkich kodów serwisowych producent nie ma fizycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem 
i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta. Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”.
Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 16
Dotyczy wzoru umowy § 10 pkt 3
Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.
Ad. 16 Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu oczekiwania na płatność do 45 dni.
Pytanie 17
Dotyczy wzoru umowy § 12 pkt 2 lit. a) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu dostawy Sprzętu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia do wysokości 0,3% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18
Dotyczy wzoru umowy § 12 pkt 3
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy. 
Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19
Dotyczy wzoru umowy § 12 pkt 3
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
Ad. 19 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Pytanie 20
Dotyczy wzoru umowy § 12 pkt 4
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 30% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z-ca Dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Zbigniew Beneda
/podpis na oryginale/

Załączniki:
- Poprawiony Załącznik nr 5 - Wzór umowy
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