
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSSz - NZP – 452/20 Łódź, dn. 26.08.2020 r. 
 
 
 Firmy zainteresowane 
  postępowaniem przetargowym 

 
 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku, anestezjologicznego oraz kardiochirurgicznego, sprawa ZP 37/20 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 poz. 1843) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyjaśnia, co następuje: 
 
 

 
1. Pytanie dot. Pakietu nr 38 Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 38, protezy naczyniowe tkane o 

grubości ściany 0,5mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 jednorazowego pistoletu do biopsji gruboigłowej 
działającej jako automat i półautomat. Igła wyposażona jest w dwa niezależne przyciski spustowe z przodu i 
z tyłu aparatu. Aparat posiada możliwość uwolnienia pełnego automatu (poziom A) albo półautomatu 
(poziom D). Aparat z 3 widocznymi sprężynami zapewniającymi bardzo dużą szybkość strzału. Rozmiary 
14G dł. 10 cm i 12 cm. 
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

3. Pakiet 22 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 
numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO2. 
Wyjaśnienia: Technologia Nellcor Oximax 
 

4. Pakiet 22 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 
informacji dla kogo ma być przeznaczony czujnik.  
Wyjaśnienia: Dla osoby dorosłej. 

 
5. Pakiet 23 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 

informacji dla kogo ma być przeznaczony czujnik temperatury.  
Wyjaśnienia: Dla osoby dorosłej. 
 

6. Pakiet 24 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 
informacji dla kogo ma być przeznaczony mankiet.  
Wyjaśnienia: Dla osoby dorosłej. 
 

7. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 
Wyjaśnienia: Nie. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie takie składa się po otwarciu 
ofert. 
 

8. ZAPISY SIWZ Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
W Pkt. 129.2. (PAKIETY NR 1 – 2, 4 – 12, 14 – 26, 28 – 33, 38) Zamawiający określił sposób oceny 
ofert w sposób następujący:  
Cena oferty 60% 
Termin dostaw cząstkowych 40%  
Natomiast w punkcie132 wskazał następującą punktację 



Termin dostawy: 1 dzień roboczy – 20 pkt  
Termin dostawy: 2 dni robocze – 10 pkt  
Termin dostawy: 3 dni robocze  –0 pkt 
Czy nie nastąpiła omyłka i dla wskazanych w pkt. 129.2 pakietów punktacja maksymalna, za dostawę w 
terminie 1 dnia roboczego, nie powinna wynosić 40 pkt? 
Wyjaśnienia: Nastąpiła omyłka. Patrz modyfikacja z dnia 19.08.2020 – Pismo nr Wssz-NZP-446/20. 
 

9. Pakiet 8 Prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarach ±10% 
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

10. Pakiet 22 W celu dobrania odpowiedniego produktu prosimy o podanie: 
Jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze T8 – Nellcor czy Nellcor Oximax? 
Jaki moduł posiada Zamawiający w monitorach B650 i B450 – GE,  Nellcor Oximax czy Masimo 
Wyjaśnienia: Monitor T8 - technologia Nellcor Oximax , Monitor B650 i B450 - technologia Nellcor 
Oximax ( moduł monitora TruSignal ) 
 

11. Pakiet 23 W celu dobrania odpowiedniego produktu prosimy o podanie: - jakie złącze mają mieć czujniki – 
Dual PIN Molex czy mini jack? 
Wyjaśnienia: Dual Pin. 
 

12. Pakiet 24 W celu dobrania odpowiedniego produktu prosimy o podanie: Jaki system połączeń do 
mankietów posiada Zamawiający w monitorach GE B650 i B450 - Male Submin czy DINACLICK ? 
Wyjaśnienia: Dinaclick. 
 

13. Pakiet 6, poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm 
,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), 
pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska 
zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w 
części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 
mm)? 
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

14. Pakiet 6, poz. 2 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole 
opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w 
kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, 
niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do 
zapięcia 1,2(+/-1 mm)? 
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

15. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 1 oraz 2 z pakietu 33 i utworzenie z nich odrębnego zadania. 
Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym 
postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. 
Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie 
do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

16.  Pakiet 29, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop z rękojeścią wykonaną z 
plastiku i lekkiego aluminium?  
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

17. Pakiet 29, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop z instrukcją obsługi dołączoną 
do opakowania zbiorczego? 
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

18. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną podfoliowaną w rozmiarze 100x150cm? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

19. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną podfoliowaną w rozmiarze 90x120cm? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

20. Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści białą opaskę o długości 25cm, wykonaną z winylu jak na 
zdjęciu: 



? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

21. Pakiet 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści różową i niebieską opaskę o długości 17cm, wykonaną z 
winylu z białą władaną karteczką? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

22. Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający ma na myśli basen płaski wykonany z pulpy celulozowej? 
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

23. Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści basen odporny na przesiąkanie do 4h? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

24. Pakiet 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści nerkę o wymiarach +/- 5 mm (dł x szer x wys): 245x115x50 
mm i odporności na przesiąkanie 4h ? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

25. Pakiet 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści kaczkę odporną na przesiąkanie do 4h? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

26. Pakiet 9 Czy Zamawiający ma na myśli bezpieczne skalpele z chowanym ostrzem? 
Wyjaśnienia: Tak. 
 

27. Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści skalpele z solidną rączą wykonaną z tworzywa sztucznego? 
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
28. Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x200cm? 

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

29. Pakiet 32 Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 45g/m2? 
Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

30. Pakiet 32 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Wyjaśnienia: Tak. 
 

31. Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający miał na myśli rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka 
dedykowane do COVID 19 o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne lateksowe 
bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, 
mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 
0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami 
producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 
455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A.  
Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 
poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 
poziomie wg EN 374-3,  min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i  4% 
formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z  badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. 
Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone 
badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.? 
Wyjaśnienia: Asortyment będący przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 35 został dokładnie 
opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

32. Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zaoferowanej ilości? 
Wyjaśnienia: Tak. 
 

33. Pakiet 36, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zaoferowanej ilości/ 
Wyjaśnienia: Tak. 
 



34. Pakiet 34 Prosimy o dopuszczenie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania 
mankietu/ dawniej nazywana listwą adhezyjną), poziom protein lateksu ≤ 50 µg/g, AQL 0,65, zgodne z 
normami: EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4, EN 16523-1, EN 420, ASTM F-1671. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający od kilku lat pracuje na w/w asortymencie i nigdy nie zgłaszał 
żadnych zastrzeżeń. 
 Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

35. Pakiet 34 Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzorów próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 
opakowania. Prosimy o potwierdzenie, że 1 opakowanie = 1 para 
Wyjaśnienia: Tak. W pakiecie nr 34 Zamawiający dopuszcza złożenie 1 pary rękawiczek. 
 

36. Pytanie 1 dot. pakietu 17 Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego (IBP) w 
pozycji 1 i 2 zawierał dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte 
koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?   
Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

37. Pytanie 2 dot. pakietu 22 Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy jednopacjentowy czujnik 
SpO2 kompatybilny z monitorem Mindray BeneView T8 oraz CARESCAPE B650 I CARESCAPE B450 
jest wykonany w technologii Masimo SET oraz jaki jest rodzaj połączenia czujnika z kablem? 
Wyjaśnienia: Technologia Nellcor Oximax. 
 

38. Pytanie dot pakietu 33 poz 1 .  Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokosci naklucia max 2,0 mm 
? . BD Microtiner Contact- Activated dzięki specjalnej konstrukcji ostrza przy głębokości 2,0 mm nakłucia 
pozwala uzyskać bardzo duży przepływ krwi , który w zupełności wystarcza do pobrań krwi włośniczkowej 
w celu pozyskania materiału do badań laboratoryjno- diagnostycznych. Ergonomiczny kształt nakłuwacza 
aktywowany poprzez kontakt umożliwia bezpieczne uchwycenie nakłuwacza i precyzyzyjne umieszczenie 
go punkcie nakłucia . Nakłuwacz jest bezpieczny dla personelu tzn po aktywacji ostrze tegoż nakłuwacza 
chowa się automatycznie w obudowie.  
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

39. Dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przesyłania faktury mailem bądź 
pocztą.  
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

40. Dotyczy §8 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości 
niezrealizowanej części umowy.  
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
 
 
                                                   Z poważaniem  

 
  

 
Wersja elektroniczna dokumentu. 

Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych 
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora 


