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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                             
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA 
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII . 
Nr  sprawy: ZP-20-087UN 

                
 
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(t.j.  Dz. U. 2019  pozycja 1843 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi: 
  

Pytanie nr 1)  Pakiet nr  2 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne 
wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką 
Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera. 
Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne 
przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do 
odsysania znad mankietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej 
sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu 
z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu. 
Zestaw zawiera : 

a. Skalpel  
b. Strzykawkę 5ml 
c. Igłę (14G) z teflonową osłonką 
d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem) 
e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR 
f. Kateter prowadzący (biały) 
g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu) 
h. 4 tampony z gazy 10x10cm 
i. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ): 

Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do 
wyboru). 

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem 
a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi, 
2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem, Obturator, Tasiemkę mocującą, Sterylny żel nawilżający 2,7g. 
Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia 
gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki? ( Rysunek w 
załączeniu). 
 
Odp.:  Nie, zgodnie z SIWZ. 
 


		2020-08-07T13:24:07+0200
	Ewa Mołek; SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach




