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"Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
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Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1

Zaawansowany symulator dziecka 2 szt.
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Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Wymagane parametry 
i warunki konieczne:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Zaawansowany, symulator dziecka w wieku 5-8 lat odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. 
	TAK

	

	2. 
	Produkt fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, data produkcji min. 2018 rok lub nowszy
	TAK

	

	3. 
	Bezprzewodowe lub przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK
	

	4. 
	Symulator wyposażony w źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych  z możliwością podaży przez dołączone 2 szt. jednorazowych worków samorozprężalnych
	TAK
	

	5. 
	Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit, symulacja głosu pacjenta
	TAK
	

	6. 
	Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
	TAK

	

	7. 
	Możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej
	TAK

	

	8. 
	Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
	TAK
	

	9. 
	Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu, możliwość założenia Combitube oraz maski krtaniowej. Dołączyć komapatybilny laryngoskop z funkcją video oraz min. 3 łyżkami w różnych rozmiarach.
	TAK
	

	10. 
	Możliwość symulacji obrzęku języka 
	TAK
	

	11. 
	Automatyczna rejestracja nacisku na klatkę piersiową 
	TAK

	

	12. 
	Kontrola tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowej z automatyczną rejestracją
	TAK

	

	13. 
	Możliwość zmiany szerokości źrenic, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego
	TAK
	

	14. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu
	TAK
	

	15. 
	Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie 0-180 mmHg
	TAK
	

	16. 
	Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca
	TAK

	

	17. 
	Możliwość osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych 
	TAK

	

	18. 
	Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych)
	TAK
	

	19. 
	Możliwość osłuchiwania dźwięków perystaltyki
	TAK
	

	20. 
	Możliwość wykonania wkłucia dożylnego
	TAK
	

	21. 
	Możliwość wykonywania wkłuć doszpikowych
	TAK

	

	22. 
	Monitorowanie pracy serca: 
	TAK

	

	23. 
	a) za pomocą 3- odprowadzeniowego EKG
	TAK
	

	24. 
	b) poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną). Dołączyć min. 2 szt kabli pozwalających na wykonanie stymulacji z defibrylatorami różnych producentów.
	TAK
	

	25. 
	Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu
	TAK
	

	26. 
	Możliwość wykonania defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego)
	TAK

	

	27. 
	Wykonanie stymulacji zewnętrznej
	TAK

	

	28. 
	Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej
	TAK
	

	29. 
	Kompatybilność i możliwość przesyłania danych pacjenta/logów z systemem opisanym w części: "system audio-video"
	TAK
	

	30. 
	Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15 rytmów pracy serca
	TAK
	

	31. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-200/min
	TAK

	

	32. 
	Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania 
	TAK

	

	33. 
	Możliwość symulacji napadu drgawek.
	TAK
	

	34. 
	Dołączony zestaw urazowy zawierający zestaw umożliwiający odtworzenie oparzeń 1, 2 i 3 stopnia.
	TAK
	

	35. 
	Dedykowany worek do napełaniania roztowrami symulującymi dożylną podaż płynu z regulacją przepływu o pojemności min. 500 ml - 5 szt.
	TAK
	

	36. 
	Wymienna skóra klatki piersiowej - dołaczyć min. 2 szt.
	TAK

	

	37. 
	Wymienna dolna kończyna lewa i prawa - w zestawie 1 dodatkowa lewa i 1 dodatkowa prawa kończyna. 
	TAK

	

	38. 
	Wymienna górna kończyna lewa i prawa - w zestawie 1 dodatkowa lewa i jedna dosatkowa prawa kończyna. 
	TAK
	

	39. 
	Wymienne płuca min. 1 wymienny zestaw sztuka w zestawie.
	TAK
	

	40. 
	Drogi oddechowe - dołączyć min. 2 szt. zamiennych części.
	TAK
	

	41. 
	Dedykowany przez producenta lubrykant o pojemności min. 40 ml - 10 opakowań.
	TAK

	

	42. 
	Dedykowany przez producenta koncentrat sztucznej krwi pozwalający na stworzenie 15 litrów sztucznej krwi
	TAK

	

	43. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy narządów wewnętrznych.
	TAK
	

	44. 
	Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim
	TAK
	

	45. 
	Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK
	

	46. 
	Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK

	

	47. 
	Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora
	TAK

	

	48. 
	Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych.
	TAK
	

	49. 
	Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania
	TAK
	

	50. 
	Dedykowane urządzenie  do współpracy z oprogramowaniem symulatora wraz z niezbędnym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami umożliwiającymi sterowanie symulatorem. 
	TAK
	

	51. 
	dostęp on-line do bazy scenariuszy z możliwością bezpłatnego przetestowania i sprawdzenia scenariusza przez minimum 48 godzinod uruchomienia oraz możliwością zakupu nowych scenariuszy 
	TAK

	

	52. 
	Współpraca z monitorem pacjenta. Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury
	TAK

	

	53. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
	TAK
	

	54. 
	Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanych czujników pulsoksymetru – czujniki w komplecie min. 2 szt.
	TAK
	

	55. 
	Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 
	TAK
	

	56. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji
	TAK
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