WIW.DA.272.17.2023	Załącznik nr 1.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 1
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (mniejsza) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń.

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023). 
	

	3
	Konstrukcja szafowa z dwiema niezależnymi sekcjami – chłodziarką i zamrażalnikiem. Każda sekcja otwierana pojedynczymi drzwiami.
	

	4
	Pojemność komory chłodziarki w zakresie pomiędzy: 250 - 280 litrów
Pojemność komory zamrażalnika w zakresie pomiędzy: 110 - 125 litrów
	

	5
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:
a. szerokość 601 mm
b. głębokość 650 mm
c. wysokość 2003 mm
	

	6
	Zakres nastawy temperatury chłodzenia co najmniej: od 0°C do +10°C.
Zakres nastawy temperatury mrożenia co najmniej: 
od -15°C do -23°C.
	

	7
	Bez CFC i HCFC. Dopuszcza się czynnik chłodniczy R600a.
	

	8
	Zużycie energii nie większe niż 0,88 kWh/24H.
	

	9
	Co najmniej 5 półek w chłodziarce.
	

	10
	Co najmniej 3 szuflady w zamrażalniku.
	

	11
	Automatyczne rozmrażanie w lodówce.
	

	12
	Funkcja sparkfree.
	

	13
	Drzwi pełne.
	

	14
	Urządzenie wyposażone w instrukcję obsługi 
(w języku polskim) i pełną dokumentację serwisową.
	




dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę
lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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