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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania pn. Dostawa elementéw endoprotez stawu biodrowego,
kolanowego i koszyki rekonstrukceyjne - sprawa nr 15/PN/2020/BK

Zamawiajacy, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dziatajac
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej Ustawg, informuje, iz wplynely pytania od Wykonawcow, na
ktére Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 1 - Koszyki rekonstrukcyjne do operacji rewizyjnych
stawu biodrowego

Koszyki rewizyjne rekonstrukcyjne ze stopu tytanowego/ lewe, prawe/ dostepne w 3-ch
rozmiarach dla kazdej ze stron/srednica zewnetrzna 50, 56, 62 mm. Otwory na Sruby w koszyku
rekonstrukcyjnym. Posiadajgcy dwa ramiona oraz ring dla obrabka panewki.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 1 - Koszyki rekonstrukcyjne do operacji rewizyjnych
stawu biodrowego

Sruby mocujace dostepne w rozmiarach od 15 do 70 mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego

Czes¢ udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycieciem tylnego wiezadla krzyzowego i
tylng stabilizacja lub pétzwigzana, wykonana ze stopu CoCr, dostepna w 8 rozmiarach dla kazdej
ze stron.

OdpowiedZ: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego

Czes¢ piszczelowa zapewniajgca anatomiczne pokrycie ptaszczyzny plateau piszczelowego,
tytanowa, gltadko polerowana dla zmniejszenia zuzycia i wydzielania do organizmu polietylenu,
z mechanizmem zatrzaskowym dla wkiadki polietylenowej w postaci metalowej spinki,
mocowanie podkiadek Srubami, dostepna w 9 dla obydwu stron.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Wktadka polietylenowa - z tylng stabilizacjg lub pélzwigzana dostepna w 8 grubosciach
odpowiednio 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 mm. Sterylizowana w Eto.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Trzpien udowy lub piszczelowy - tytanowy o dlugosci 40, 80 lub 120 mm.
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Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego

Adaptor offsetowy - zmieniajacy o$ posadowienia trzpienia wzgledem implantu (2,5 mm, 5 mm i
7,5 mm).

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego

Podkladki udowe - tytanowe dystalne i tylne mocowane do komponentu udowego za pomocg
$ruby.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego

Podktadki piszczelowe - tytanowe proste, mocowane do komponentu piszczelowego za pomoca
$rub.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Proteza rzepki wykonana z polietylenu, dostepna w 4 rozmiarach.
Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy Zadania nr 2 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Ostrza do pily.
Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone odpowiedzi stanowig integralng czes¢ SIWZ dla
przedmiotowego postepowania i sg wigzace dla wszystkich Wykonawcéw od dnia ich
przekazania.
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