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Do wykonawców biorących udział 
w postępowaniu

	Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na „Zakup Sekwenatora kapilarnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego” informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:


Pytanie nr 1
Dotyczy załącznika nr 7, wzoru umowy, §7, ustęp 3
Zamawiający zapisał:
„Czas na naprawę wynosi 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„Czas na naprawę wynosi 18 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego”?

Prośbę swoją motywujemy tym, że zgodnie z polskim prawem, dniem roboczym jest i sobota.
Producent którego reprezentujemy, gwarantuje czas naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych. Dlatego też prosimy o korektę jak powyżej.

[bookmark: _Hlk157573575]Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał on:
Załącznik nr 7, wzór umowy, §7, ustęp 3:
„Czas na naprawę wynosi 18 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego”






[bookmark: _GoBack]Pytanie nr 2
Dotyczy załącznika nr 7, wzoru umowy, §7, ustęp 4
Zamawiający zapisał:
„W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej usterki lub awarii tego samego urządzenia lub jego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany tego urządzenia lub jego podzespołu na fabrycznie nowy, pozbawiony wad. Dla wymienionego urządzenia lub jego podzespołu gwarancja biegnie od nowa. ”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:
„W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej usterki lub awarii tego samego urządzenia lub jego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany tego urządzenia lub jego podzespołu na fabrycznie nowy, pozbawiony wad. Dla wymienionego urządzenia lub jego podzespołu gwarancja biegnie od nowa. ”

Prośbę swoją motywujemy tym, że do ewentualnej wymiany urządzenia lub jego podzespołu dojdzie w ramach raz już udzielonej gwarancji. Wymiana urządzenia lub jego części na nowe nie powoduje biegu gwarancji od nowa. Aby móc spełnić zapisany warunek, wykonawca musiałby uwzględnić w cenie oferty koszt dodatkowych lat opieki serwisowej, co jest trudne do oszacowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał on:
Załącznik nr 7, wzór umowy, §7, ustęp 3:
[bookmark: _Hlk157601616]„W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej usterki lub awarii tego samego urządzenia lub jego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany tego urządzenia lub jego podzespołu na fabrycznie nowy, pozbawiony wad.”
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