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Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na:  „Dostawa:  Osłona na mikroskop, Implanty piersiowe, 

Testy do sterylizacji parowej, Trokary i implanty do przepuklin okołostomijnych, Zaciski tytanowe i 

resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki, Rury do respiratora, Soczewki silikonowo-

hydrożelowe, Czujnik jednorazowy do pomiaru Sat. O2 w technologii Masimo, Jednorazowy układ 

oddechowy dla noworodków, Set pediatryczny do przetaczania krwi”       -    Zp/20/PN-19/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1    
Czy Zamawiający dopuszcza Implanty piersi anatomiczne teksturowane; sterylne; pakowane 
pojedynczo;
różnorodny kształt, trzy rodzaje podstawy: okrągła, owalna pionowo i poziomo; wypełnione spoistym
żelem silikonowym z „efektem pamięci”; bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do
organizmu; dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki implantu;
wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat 
od implantacji; powłoka odporna na działania mechaniczne; różne projekcje 3 lub 4; produkcja UE;
certyfikat CE, zakres pojemności 45-695 ml?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 2  poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza Implanty piersi anatomiczne pokryte medyczną pianką poliuretanową;

różnorodny kształt, podstawa okrągła, owalna pionowo i poziomo; wypełnione żelem silikonowym z

„efektem pamięci”; bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu; sterylne;

pakowane pojedynczo; dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki
implantu; wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera 
do 15 lat od implantacji ; powłoka odporna na działania mechaniczne; różne projekcje (4 projekcje); 
produkcja UE; certyfikat CE; zakres pojemności 45-695 ml ?
Odp.:   Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 2  poz. 3 

Czy Zamawiający dopuszcza gładkie Sizery śródoperacyjne do wielokrotnej sterylizacji, kompatybilne
kształtem z implantami w poz. 1 i 2 , w wymiarach odpowiadających wymiarom implantów wg
aktualnego katalogu producenta?
Odp.:   Zamawiający  dopuszcza.   

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 2  poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza teksturowane Ekspandery anatomiczne; kompatybilne z implantami z 
poz. 1 i 2, z wbudowaną zastawką; o zakresie pojemności: 200-800 ml ?

Odp.:   Zamawiający  dopuszcza.   
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