PAKIET 7.   Dzierżawa  analizatora  koagulologicznego  oraz zakup odczynników / na 2 lata /

	Lp.
	Parametry  graniczne
	Wymogi graniczne tak/nie  

	1.
	Analizator  nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2018
	Tak

	2.
	Analizator wieloparametrowy, automatyczny z pełną automatyką wszystkich etapów oznaczenia, z możliwością wykonywania  badań citowych  
w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji.
	Tak

	3.
	Analizator  z możliwością oznaczania testów  metodami: krzepnięciowymi (optyczna zasada pomiaru),
chromogennymi oraz immunologicznymi.
	Tak

	4.
	Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach  lipemicznych, żółtaczkowych  lub z hemolizą 
( technologia zapewniająca brak konieczności przełączania filtrów ).
	Tak

	5.
	Wydajność analizatora : min. 110 oznaczeń/ godzinę  dla PT i 110  oznaczeń/ godzinę  dla APTT
	Tak

	6.
	Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu : PT, APTT, fibrynogen met. Claussa,  D-dimery( ilościowo), AT III (antytrombina III), wolne białko S, i inne czynniki krzepnięcia.
	Tak

	7.
	Oddzielne systemy ( igły ) pipetujące dla odczynników i próbek badanych  w celu zabezpieczenia przed kontaminacją .
	Tak

	8.
	Możliwość wykonywania oznaczeń stężenia fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa.
	Tak

	9.
	Pamiętanie krzywych kalibracyjnych przez analizator.
	Tak

	10.
	Wykonywanie testów reflex  wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika.
	Tak

	11.
	Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane
	Tak

	12.
	Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych , odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu.
	Tak

	13.
	Możliwość wykonywania badań z probówek  pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania)
	Tak

	14.
	Skaner wewnętrzny do identyfikacji próbek wg. kodów kreskowych
	Tak

	15.
	Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi (aktualnie system zamknięty Sarstedt)
	Tak

	16.
	Ten sam producent odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych. Pełna kompatybilność odczynników i analizatora.
	Tak

	17.
	Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji.
	Tak

	18.
	Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie aparatu na podstawie kodów kreskowych.
	Tak

	19.
	Aparat wyposażony w czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika
	Tak

	20.
	Aparat z możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie.
	Tak

	21.
	Aparat z możliwością monitorowania rzeczywistej objętości odczynników oraz możliwością przeliczenia na ilość testów.
	Tak

	22.
	System kontroli jakości ( możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania )
	Tak

	23.
	Oprogramowanie aparatu w systemie Windows
	Tak

	24.
	Możliwość włączenia analizatora do sieci systemu informatycznego LIS ( dwukierunkowa transmisja danych)
	Tak

	25.
	Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS ), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu
	Tak

	26.
	Zabezpieczenie edycji wyników ( stacja robocza: drukarka + komputer )
	Tak

	27.
	Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI ok. 1 ( ISI  1 +/- 0,1 ), odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ramach monitorowania doustnej terapii lekami  przeciwkrzepliwymi.
	Tak

	28.
	Odczynnik APTT w formie ciekłej, wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów.
	Tak

	29.
	Trwałość podstawowych odczynników do oznaczania PT, APTT, fibrynogeny minimum 5 dni na pokładzie aparatu.
	Tak

	30.
	Odczynnik do D-Dimerów ( met. immunologiczna)  płynny, trwałość minimum 7 dni na pokładzie aparatu oraz liniowość  oznaczenia D-Dimerów minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu.
	Tak

	31.
	Materiał kontrolny do metod krzepnięcia trwały na pokładzie analizatora minimum 24 godziny.
	Tak

	32.
	Materiał kontrolny(PT, APTT, fibrynogen) w trzech zakresach (w ilościach zabezpieczających wykonanie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (jeden poziom dziennie).
	Tak

	33.
	Materiał kalibracyjny w ilościach zabezpieczających planową kalibrację w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu.
	Tak

	34.
	Ilości materiałów eksploatacyjnych uwzględniające fakt, że 50 % oznaczeń wykonywane jest jako badania pojedyncze a nie w serii, co może wiązać się ze zwiększonym zużyciem odczynników myjących lub innych.
	Tak

	35.
	 Instrukcja analizatora w języku polskim
	Tak

	36.
	Gwarancja przez cały okres użytkowania aparatu w ramach umowy przetargowej.
	Tak

	37.
	Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora
	Tak

	38.
	Serwis gwarancyjny – należy podać siedzibę, nazwę i kontakt telefoniczny.
	Tak

	39.
	Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia
	Tak

	40.
	Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora
	Tak

	41.
	Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 15 dni od wygrania przetargu
	Tak

	42.
	Dostawy odczynników na koszt  firmy oraz  minimalny czas dostawy odczynników 7 dni
	Tak

	43.
	Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy
	Tak


Dodatkowe wymagania:

1. Jeżeli dostawca nie uwzględni zużycia jakiegoś artykułu/ materiał zużywalny, kalibrator, materiał kontrolny/ niezbędnego do pracy  analizatora, wykonania 
    planowanego asortymentu oraz ilości badań, artykuł ten będzie dodany bezpłatnie w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy
2. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana  wymiana analizatora na inny egzemplarz analizatora. 

3. Analizator koagulologiczny oraz odczynniki posiadają świadectwo CE.

