
P

- OCZOMYJKA

- WODÓR

- AZOT

- TLEN

WYPOSAŻENIE:

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

- HEL

NB

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

- SPREŻONE POWIETRZESP

W - WODA CIEPŁA I ZMINA,

- ZŁĄCZKA WODY ZIMNEJ

- WPUST KANALIZACYJNY

K/ST - ODPŁYW KANALIZACJA / ŚCIEKI TECHN.

- PODŁĄCZENIE GAZÓW

N2

He

- POWIETRZE

O2

H2

- DWUTLENEK WĘGLACO2

G1

G2

GL

GT

OM-okap - ODCIĄG MIEJSCOWY - OKAP (kw.odp - kwasoodporny)

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJ

- RAMIĘ ODCIĄGOWERO

- WENTYLACJA

MEDIA:

- GAZ ZIEMNY (GAZ MIEJSKI)GZ

- PALNIK GAZOWYP.G

LEGENDA:

- WODA DESTYLOWANA

- WODA DEMINERALIZOWANADM

DT

- WODA LODOWAL

-ZAKRES CZĘŚCI NIEGOSPODARCZEJ

UWAGA:
-WYKONANIE INSTALACJI WODY DEMINERALIZOWANEJ I DESTYLOWANEJ
W ZAKRESIE INWESTORA PO DOSTARCZENIU URZĄDZEŃ. W ZAKRESIE
WYKONAWCY JEST WYKONANIE PODŁĄCZENIA WODY ZIMNEJ

- ODPŁYW KANALIZACJAK

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ

C

Z

Z
C

- KASKADA CIŚNIEŃ

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA:

++ + -

- ARGONAr

- WENTYLACJA AWARYJNA,
  ODCIĄG MIEJSCOWY NAD POSADZKĄ

- NAWIEW POWIETRZA NAD POSADZKĄ

- GNIAZDO W WYKONANIU
  PRZECIWWYBUCHOWYMG2 EXG1 EX

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

U - UMYWALKA
Z - ZLEW
NB - NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA
SC - STELAŻ TYPU "C" (85 (75) x 120 / 150 / 180)
SA - STELAŻ TYPU "A" (85 x 120 / 150 / 180)
SM - STANOWISKO DO MYCIA (70 x 90 / 120 / 150 / 180)
P - PRZYSTAWKA Z PÓŁKAMI (DŁUGOŚĆ: 120 / 150)
B - BIURKO KOMPUTEROWE (WYMIARY: 120x70)
K - KRZESŁA (SALA KONFERENCYJNA)
R - REGAŁ (WYMIARY: GŁ. 50 SZ. 90 / 120)
S - SZAFKA SZATNIOWA TYPU "L" DWUDZIELNA (41x48)
SL - SZAFA LABORATORYJNA
SzW - SZAFA WENTYLOWANA (M.IN. NA BUTLE Z GAZEM)
SO - SZAFA NA ODCZYNNIKI
SB - STANOWISKO DO BADANIA (WYMIARY: 100x60)
SW - STÓŁ WAGOWY (WYMIARY: 80 x 60)

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI
NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY
NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY
I POLSKIE NORMY

BMS

BMS

A

B

C

D

A'

HP 25

HP 25

HP 25 HP 25

HP 25

HP 25

BMS

BMS

B

B

A

m2 WYKŁ. CHEM.23.70
LAB. MIKR.- brudne /WTZ/0.63A

m2 WYKŁ. CHEM.25.43
LAB. MIKR.- czyste /WTZ/0.63B

m
2

W
Y

K
Ł.

 C
H

E
M

.
60

.3
7

LA
B

. A
N

A
LI

TY
C

ZN
E

 /W
TZ

/
0.

64

m2 WYKŁ. CHEM.23.76
SALA SENSORYCZNA /WTZ/0.67

m2 WYKŁ. CHEM.24.74
SALA SENSORYCZNA /WTZ/0.69

m2 PŁ. GRESOWE6.93
SZATNIA MĘSKA0.70

m2 PŁ. GRESOWE6.59
SZATNIA DAMSKA0.71

m2 PŁ. GRES.6.14
WC OGÓLN.0.73

m2 PŁ. GRES.7.53
POM. TECHNICZNE0.74

m2 PL. GRES.12.20
WC DAM.0.76

m2 PL. GRES.10.79
WC MĘS.0.77

m2 PL. GRESOWE4.47
MAGAZYN SALI0.75
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m2 PŁ. GRESOWE13.13
KOMUNIKACJA0.04

m2 PŁ. GRESOWE42.58
HOL0.01

m2 PŁ. GRESOWE9.43
RECEPCJA0.02

m2 PL. GRESOWE6.67
ZAPL. RECEPCJI0.03

m2 WYKŁ. DYWANOWA52.62
SALA KONFERENCYJNA0.80

m2 WYKŁ. DYWANOWA54.54
SALA KONFERENCYJNA0.81

m2 WYKŁ. CHEM.67.40
KOMUNIKACJA0.66A

m2 WYKŁ. CHEM.18.42
KOMUNIKACJA MIKROB.0.61

m2 WYKL. CHEM.4.29
POM. PORZĄDKOWE0.62A

m2 WYKŁ. CHEM.12.96
LAB. MIKR.- brudne /WIPiE/0.58C
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m2 WYKŁ. CHEM.19.28
LAB. MIKR.- czyste /WIPiE/0.58A

m2 WYKŁ. CHEM.10.58
E-NOS /WTZ/0.55
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m2 WYKŁ. CHEM.9.92
HPLC MS-MS /WTZ/0.57

m2 PŁ. GRES.11.54
MAGAZYN0.82

m2 PŁ. GRESOWE11.60
ŚRUTOWNIA0.83

m2 PŁ. GRESOWE14.53
SZATNIA WIERZCHNIA0.05

m2 PŁ. GRESOWE14.96
POM. SOCJALNE0.07

m2 WYKŁ. CHEM.9.82
MAGAZYN/ARCHIWUM0.11

m2 WYKŁ. CHEM.9.99
MAGAZYN PODRĘCZNY0.10

m2 PŁ. GRESOWE14.91
BIURO ADMINISTRACJI0.06

m2 WYKŁ. CHEM.41.05
POM. PRACY0.12

m2 WYKŁ. CHEM.8.58
HOL0.08

m2 WYKŁ. CHEM.13.69
PRZYJM. PRÓBEK0.09

m2 PŁ. GRESOWE20.09
WARZELNIA0.84

m2 PŁ. GRESOWE13.45
POM.POM./CHŁODNIA0.86

m2 PŁ. GRESOWE24.31
LEŻAKOWNIA /WTZ/0.87

m2 PL. GRESOWE66.04
MINIBROWAR /WTZ/0.85

m2 PL. GRESOWE112.54
LIN. PIEKARSKO-CIASTKARSKA /WTZ/0.88

m2 PŁYTKI GRESOWE29.73
POM.PRZYGOTOWAWCZE0.21

m2 PŁ. GRESOWE11.43
MAGAZYN /WTZ/0.20

m2 PŁYTKI GRESOWE85.08
LINIA PROD. WIN, SOKOW, NAPOJOW /WTZ/0.19

m2 PŁYTKI GRESOWE26.73
LEŻAKOWNIA /WTZ/0.18

m2 WYKŁ. CHEM.114.37
POM. MODUŁOWE /WTZ/0.14

m2 WYKL. CHEM.92.19
POM. MODUŁOWE /WTZ/0.13

m2 WYKŁ. CHEM.25.90
POM. PRZYGOT. /WTZ/0.54

m2 WYKŁ. CHEM.8.93
SERWEROWNIA0.51

m2 WYKŁ. CHEM.17.16
POM. PRACY0.53

m2 WYKŁ. CHEM.4.56
ŚLUZA0.49

m2 WYKŁ. CHEM.17.56
PRAC.KOM.PIERW. /WTZ/0.48
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m2 WYKŁ. CHEM.20.32
PRAC.NUTRIGENOMIKI /WTZ/0.46

m2 PŁ. GRESOWE137.61
SORTOWANIE KONFEKCJONOWANIE /WIPiE/0.26A

m2 PŁ. GRESOWE20.51
POM. O TEMP. OKOŁOZEROWEJ /WTZ/0.23

m2 PL. GRESOWE13.76
MAGAZYN Z KONTR. TEMP. I WILG.0.24

m2 PŁ. GRESOWE22.36
LAB. PRZECHOWALNICZE /WIPiE/0.28

m2 PL. GRESOWE18.06
LAB. PRZECHOWALNICZE /WIPiE/0.27

m2 PŁ. GRESOWE30.16
LAB. PRZECHOWALNICZE /WIPiE/0.29 A

m2 PŁ. GRESOWE8.85
ODPADY KOMUNALNE0.36

m2 PL. GRESOWE10.54
KOMUNIKACJA0.37
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m2 PŁ. GRES.7.21
POM. GOSP.0.40

m2 PŁ. GRESOWE14.90
ROZDZIELNIA0.32

m2 PŁ. GRESOWE22.10
WYMIENNIKOWNIA0.34

m2 PL. GRESOWE5.43
KOMUNIKACJA0.33

m2 WYKŁ. CHEM.5.15
KOMUNIKACJA0.31

m2 WYKŁ. CHEM.25.72
BIOREAKTOR /WTZ/0.42

m2 WYKŁ. CHEM.26.29
STANOWISKO FIZ. MODYFIKACJI /WIPiE/0.44

m2 WYKŁ. CHEM.44.04
LAB. AUTOM. PROCESOW TECHN. /WIPiE/0.43

m2 WYKŁ. CHEM.9.91
ZAPLECZE /WTZ/0.15

m2 WYKŁ. CHEM.10.69
MAGAZYN /WTZ/0.16

m2 WYKŁ. CHEM.76.74
KOMUNIKACJA0.17
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m2 PL. GRESOWE12.54
MŁYNY0.89

m2 PL. GRESOWE15.79
MAGAZYNY0.90

m2 PL. GRESOWE20.66
MAGAZYN ODPADÓW /WIPiE/0.94

m2 PŁ. GRESOWE15.16
MAGAZYN ODPADÓW /WIPiE/0.95

m2 WYKŁ. CHEM.9.44
KOMUNIKACJA BRUDNA0.93

m2 WYKŁ. CHEM.5.85
KOM. WEWN.0.97

m2 WYKŁ. CHEM.15.73
POM. PRACY0.99

m2 WYKŁ. CHEM.5.50
KOMUNIKACJA WEWN.0.98 A

m2 PL. GRESOWE9.52
MYJNIA /WIPiE/0.91

m2 WYKŁ. CHEM.23.09
LAB. BRUDNE /WIPiE/0.92

m2 WYKŁ. CHEM.35.49
LABORATORIUM CZYSTE /WIPiE/0.96

m2 PŁ. GRESOWE6.44
MAG. MIĘSA (chłodnia) /WTZ/0.101

m2 PŁ. GRESOWE22.04
LINIA MIĘSA /WTZ/0.102

m2 PŁ. GRESOWE18.81
LINIA RYB /WTZ/0.103

m2 WYKŁ. CHEM.7.08
ŚLUZA /WTZ/0.104

m2 PŁ. GRESOWE13.86
MAGAZYN MLEKA / WTZ/0.106

m2 WYKŁ. CHEM.6.05
SZATNIA0.105 A

m2 PL. GRESOWE49.88
LINIA MIĘSA /WTZ/0.100

m2 PŁ. GRESOWE55.72
LINIA MLEKA /WTZ/0.107
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m2 PŁ. GRESOWE40.52
GRANUL., EKSTRUD. /WIPiE/0.110

m2 PŁ. GRESOWE90.21
PRAC. GASTRONOMICZNA /WTZ/0.109

m2 PŁ. GRESOWE61.66
WYTŁACZANIE OLEJKÓW /WIPiE/0.111

m2 PŁ. GRESOWE100.79
SUSZENIE WARZYW, OWOCÓW /WIPiE/0.112

m2 WYKŁ. CHEM.53.70
KOMUNIKACJA0.38

m2 PŁ. GRESOWE8.86
POM. SOCJALNE0.25
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m2 WYKŁ. CHEM.53.01
KOMUNIKACJA0.65

m2 WYKŁ. CHEM.84.91
KOMUNIKACJA0.30

m2 PL. GRES.5.35
WC NPS0.78

m2 PŁ. GRESOWE9.42
SPRĘZARKOWNIA /WIPiE/0.26B

m2 WYKŁ. CHEM.17.56
LAB. MIKR.- pożywkarnia /WIPiE/0.58B

m2 WYKŁ. CHEM.7.64
LAB. MIKR.- komory /WIPiE/0.60B

m2 WYKŁ. CHEM.5.02
LAB. MIKR.- śluza /WIPiE/0.60A

m2 WYKL. CHEM.3.95
SPRĘŻARKOWNIA0.62B

m2 PŁYTKI GRESOWE59.94
PRZYGOTOWALNIA /WTZ/0.68

m2 PŁ. GRESOWE22.04
KOMORA CHŁODNICZA0.29 B
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m2 PŁ. GRESOWE4.19
MAG. 2 /WIPiE/0.39b
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m2 PŁ. GRESOWE4.30
MAG. 4 /WIPiE/0.39d

m2 WYKŁ. CHEM.10.05
KOMUNIKACJA0.66B

m2 PL. GRESOWE5.83
WĘZEŁ SANIT.0.105 B

m2 PL. GRESOWE7.35
WĘZEŁ SANIT.0.98 B
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m2 PŁ. GRES.8.33
SANIT. DAM. 0.72A

m2 PŁ. GRESOWE8.33
SANIT. MĘS.0.72B

sterowanie roletami

sterowanie
roletami

sterowanie roletami
sterowanie

roletami
sterowanie

roletami sterowanie
roletami

sterowanie
roletami sterowanie

roletami
sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

sterowanie
roletami sterowanie

roletami sterowanie
roletami

sterowanie
roletami

DOSTAWA KOMORY CHŁODNICZEJ
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

DOSTAWA KOMORY
CHŁODNICZEJ
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

m2 PL. GRES.5.16
WC NPS0.41

m2 WYKŁ. CHEM.4.77
PRAC. MIKRODYSEKCJI LASEROWEJ0.52B

m2 WYKŁ. CHEM.33.47
PRAC. BIOCHEMICZNA /WTZ/0.52A

G1 x2
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GT

G1

G1x4

G1
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GL GT

W
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W

G1 x8

GL x4

G1 x8

GL x4

G1 x8

GL x4

B-120x60

G1 x4

GL x2

GT
G1 x2

G1
G1 x2

G1
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G1
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W
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G1
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5. Zestaw pipet x4

G1
x2

G1

WG1x6

B-120x60 B-120x60B-120x60

W
SzW-80 SzW-80

W

G1 x4

G1 x4

G1

G1

G1
x6

SC-120SC-120

SC-120
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W G1 x4

G1
x6

SC-120 SC-120

SC-120 SC-120

SC-150

U

U

U

G1 x4

GZ

G1
U

U

GZ

Dygestorium 150

SC-120SC-120

SC-120

SO-60

G1 x2

SC-180

CO2

G1x6

G1 x2

SC-180

G1 x6

Sz. wisząca
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G1 x2

G1
x4

G1

NB

1. Waga
analityczna

2. Waga
laboratoryjna

3. Łaźnia

4. Vortex

5. Zestaw do
mikrodysekcji
laserowej

5.

8. Zestaw do przygotowania
histologicznych preparatów
parafinowych

14.

9. Inkubator

6. Zestaw pipet x4

7. Zestaw pipet
wielokanałowych

11. Komora
laminarna

12. Lodowko-
zamrazarka

13. Dewar

14. Dewar
przenośny

13.

GZ

11.

8a.

9.

4.
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p

1.

7.

2.

4.

6. Zestaw pipet
wielokanałowych2. Komora

laminarna

1. Inkubator
CO2/O2

3.
Lodowko
-zamrazarka

4 Lampa
bakteriobójcza.

7. Mikroskop

8b.8c.

1.

2.2.

4.

5. 8.

7.

6.

9. Zestaw pipet x4
10. Zestaw pipet
wielokanałowych

12.

13.

K
/S

T

G2

DM 14.

Kołyska

System do
wizualizacji
żeli

Homogenizator
ultradźw.

Zestaw do
WesternBlot

Lodówka/
lodowko-zamraż.

12. Analizator
biochemiczny
HORIBA

1. RT PCR

2. Komora
do pracy
z DNA/RNA

4. Wirówka
Eppendorf

6. Zamrażarka
pionowa
niskotemp.

7. Nanodrop

8. Mini
wirówka

11.
Lodowka/
lodowko
-zamraż. 3. Homogenizator

mechaniczny

14. Demineralizator 13. Destylator
5. Wirówka
Eppendorf

12.

S
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S
WG1 x6

SC-180

8d.

CO2

N2

G1 GL

G1

K
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Z
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T Z

SC-120

K
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T

Z

G1 x4

Z

SC-150

1.Czytnik
płytek

G1 x4

4.

K/ST

Z

2.Dezintegrator
ultradźwiękowy

5.Lodówka 3.Waga
mikroanalit.

6. Suszarka
z konwekcją

U

W
W Z

OM
Ociekacz

SA-150
G1 x4G1G1

SL-100SL-100
SW

SM-120
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1.Kuchnia
gastronomiczna
4. palnikowa
z podstawą

1.Kuchnia
gastronomiczna
4. palnikowa
z podstawą

1.Kuchnia
gastronomiczna
4. palnikowa
z podstawą

1.Kuchnia
gastronomiczna
4. palnikowa
z podstawą

2.Kuchnia
gastronomiczna
4 palnikowa z
piekarnikiem
elektrycznym

3.Frytownica
indukcyjna

4.Bemar
elektryczny

5.Płyta grillowa
elektryczna

6.Urządzenie
do gotowania
w próżni Sous Vide

7.Szafa
chłodnicza
1300l

10.Piec konwekcyjno-
parowy elektryczny

11.Podstawa do
pieca konwekc.

12.Zmywarka
gastronomiczna
z pompą
odpływu

18.Mikser
uniwersalny
mięsiarka

19.Pakowarka
próżniowa

23.Schładzarko
zamrażarka
szokowa

24.Kostkarka
do lodu

25.Thermomix

26.Mikser planetarny
do ciasta na pizze chleb

27.Szatkownica
do warzyw

28.Tarcze
do szatkownicy

28.Tarcze
do szatkownicy

31.Blixer
2-Malakser

32. Przenośna
kuchenka
indukcyjna x3

32. Przenośna
kuchenka
indukcyjna x3

33.Mieszarka
do warzyw

34.Zestaw do rozdrabniania i
wytwarzania pian spożywczych

36.Sterylizator
do noży
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10.Demineralizator

11.Analizator
cząstek stałych

OM-okap

G1

G1 x2

G1

G1 x4

G1 x4

G1 x4
11.

10.

G1x4

G1x2

G1x2

G1x2

GZ
G1
x2

29.Wilk
do mięsa
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4.Suszarka z
wymuszonym
obiegiem

2. System
oczyszczania
wody
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Waga +
stół wagowy
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2. Przenośnik do transportu
produktów

3. Stacja przygotowania
podciśnienia dla
systemu zasilania
chwytaka robota

5. Rozdzielnica
dla systemu
sterowania
robotem

6. System
bezpieczeństwa
stanowiska z
robotem -
elementy czynne

8. Moduł
znakowania
produktów

12. Drukarka 3D
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analityczna
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4. Komora
klimatyczna

5. Urządzenie
do rejestracji i
archiwizacji

6. Monitoring temperatury
i wilgotności IP (zestaw)
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1.Wirówka
odtłuszczająca

2.Homogenizator

3.Linia
serowarska
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opakowań

5.Urządzenie do
ultrafiltracji
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7.Freezer
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deserów
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ze stabilizacją
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1.Prasa hydrauliczna
do wykonywania
pastylek

4.Zestaw do
ekstrakcji cieczą
w stanie
nadkrytycznym

5.Piec muflowy

6.Zestaw do
analizy ilości
olejków
eterycznych

7.Suszarka
komorowa
laboratoryjna
z wymuszonym
nawiewem

8.Chłodziarko
zamrażarka

9.Wagosuszarka
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pomiarowy 210g

10.Waga
analityczna
maks zakres
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11.Suszarka
promiennikowa
z pełną
automatyzacją

12.Suszarka
mikrofalowo
podciśnieniowa

13.Suszarka
sublimacyjna

15.Porozymetr

16.Mierniki uniwersalne
temperatury
wraz z termoparami

14.Linia technologiczna do
suszenia-
zestaw modularny: przenośniki,
myjka, suszarka mikrofalowo-
konwekcyjna taśmowa

2.Spektrofotometr+
przystawka
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ze zintegrowaną
strefą całkującą

3.Zestaw do
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chromatografii
gazowej
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wodna

6.Zmywarka
laboratoryjna

7.Demineralizator
laboratoryjny

14.Krajalnica
uniwersalna

16.Płyta
grzewcza lab.

5.Kuchenka
mikrofalowa

12.Inkubator lab.
z chłodzeniem

13.Inkubator
lab. z kontr.
wilgotnością
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szufladowa
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- POWIETRZE x1  (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- POWIETRZE x1  (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- POWIETRZE x1 (CENTRALNIE)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (CENTRALNIE)
- AZOT x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2
- DETEKCJA O2

- TEMPERATURA 15-20°C (regulacja w zakresie)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- SPRĘŻONE POWIETRZE (SPRĘŻARKA)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA OZONU

- TEMPERATURA 10-35°C
(regulacja w zakresie)

- DWUTLENEK WĘGLA (Z BUTLI)
- AZOT (GENERATOR)
- TEMPERATURA ±0/+24°C
- WILGOTNOŚĆ 60-97%
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- FILTRY HEPA

- TEMPERATURA 10-40°C (w zakresie)

- TEMPERATURA  22 °C (±1)
- WILGOTNOŚĆ 50 % (±5 dla 22°C)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- GAZ ZIEMNY x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C

(±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU

- GAZ ZIEMNY x1 (CENTRALNIE)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (CENTRALNIE)
- AZOT x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU
- DETEKCJA CO2
- DETEKCJA O2

- GAZ ZIEMNY x1 (CENTRALNIE)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU
- DETEKCJA CO2

- TEMPERATURA 20/24°C
  (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- SPRĘŻONE POWIETRZE (Z BUTLI)
- WODÓR (Z GENERATORA)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA WODORU

- SPRĘŻONE POWIETRZE x1 (Z BUTLI)
- ARGON x1 (Z BUTLI)
- AZOT x1 (Z GENERATORA)
- TEMPERATURA 21/22°C (max 25, ZIMA/LATO)
- WILGOTNOŚĆ max 65%
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA O2

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TLEN x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C

(±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA O2
- FILTRY HEPA H13

- GAZ ZIEMNY x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C

(±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU
- FILTRY HEPA H13

- TEMPERATURA 20/24°C
(±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20°C/WYNIKOWA
- FILTRY HEPA H13

- TEMPERATURA WYNIKOWA
- FILTRY HEPA H13

- GAZ ZIEMNY x3 (CENTRALNIE)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (Z BUTLI)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU
- DETEKCJA CO2
- FILTRY HEPA H13
- KLASA CZYSTOŚCI C

- TEMPERATURA < 35°C

- GAZ ZIEMNY x2 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- DWUTLENEK WĘGLA x6 (Z BUTLI)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20°C/wynikowa
(w przedziale 20-24°C)

- SPRĘŻONE POWIETRZE x2 (Z BUTLI)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (Z BUTLI)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2 
- DETEKCJA AMONIAKU
- DETEKCJA WĘGLOWODORÓW LEKKICH C1-C6

- TEMPERATURA 18/18°C (ZIMA/LATO)
- MYCIE CAŁEGO POMIESZCZENIA MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ

- TEMPERATURA 20/24°C (ZIMA/LATO)
- MYCIE CAŁEGO POMIESZCZENIA MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ

- DWUTLENEK WĘGLA x1 (Z BUTLI)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2 

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- ARGON x1 (CENTRALNIE)
- AZOT (CENTRALNIE)

- WODÓR x1 (Z GENERATORA)
- SPRĘŻONE POWIETRZE x2 (Z BUTLI)
- DWUTLENEK WĘGLA x1 (CENTRALNIE)
- HEL x2 (Z BUTLI)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2
- DETEKCJA H2

- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- GAZ ZIEMNY  x6(CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU

Z ZC

6.

5.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S1

S2

SM-120

G1
x2

G1
x2

- DWUTLENEK WĘGLA x2 (CENTRALNIE)
- AZOT x2  (CENTRALNIE)
- POWIETRZE x3 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA +2/+12°C (+8°C)

UTRZYMYWANA NA CZAS BADAŃ
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA CO2 
- DETEKCJA O2 
- MYCIE CAŁEGO POMIESZCZENIA MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ 700l/H

- GAZ ZIEMNY x1 (CENTRALNIE)
- POWIETRZE x1 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)
- WENTYLACJA AWARYJNA
- SYG. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- DETEKCJA METANU

- POWIETRZE x2 (CENTRALNIE)
- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

OM-okap

- TEMPERATURA +2/+12°C (+8°C)
UTRZYMYWANA NA CZAS BADAŃ

- TEMPERATURA 0/+4°C
-WILGOTNOŚĆ 50-95%

- TEMPERATURA +5/+10°C

- TEMPERATURA -3/+10°C
-WILGOTNOŚĆ 50-95%

- TEMPERATURA -2/+5°C

- WENTYLACJA AWARYJNA
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- TEMPERATURA 20/24°C (±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C
(±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C
(±2°C, ZIMA/LATO)

- TEMPERATURA 20/24°C
(±2°C, ZIMA/LATO)
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