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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych                                  

dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznego Oddziału Chirurgii 

Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.94.2024 

 

 

  Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na 

podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek                                          

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

 

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 15 poz 1 i 2 Gwózdz gamma - W związku z faktem , ze Zamawiający 

wyłącznie używa śruby blokującej o srednicy 5 mm, czy zamawiający odstąpi od wymogu 

zaoferowania sruby dystalnej o średnicy 6.28mm?  

Pytanie nr 2 - Pakiet 15 poz 6-9 Gwózdz piszczelowy - W związku z niewielką ilością 

zamawianych implantów, czy zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium wraz z 

utworzeniem komisu i zezwoli na przesyłanie zestawu implantów z narzędziami każdorazowo 

przed zabiegiem? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2: Tak,  Zamawiający w odpowiedzi na pytania modyfikuje 

-        załącznik nr 2 do SWZ : 

 

Nazwa 

pakietu 

Nr 

pakietu  

L

p. 
Opis przedmiotu zamówienia 

Jednostka 

miary 

Wartość 

jedn. 

netto (zł) 

% 

Vat  
Ilość 

Wartość 

netto (zł) 

Cena 

brutto 

(zł) 

Nazwa kod 

producenta 

ilość w 

opakowaniu 

handlowym 

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 1. 

Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny 

śródszpikowy , kaniulowany, 

blokowany w rozmiarach: krótki 

180mm, o kątach 125, 130, 135 st . 

Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w 

części dalszej grubość 

10mm,11mm,13mm,15mm. Jedna 

śruba doszyjkowa 70-120mm o 

średnicy 10,5mm. Jedna śruba 

blokująca do części dystalnej 5mm o 

długościach 30-45mm z przeskokiem 

co 2,5mm, od 45 do 90 mm przeskok 

co 5mm. Śruba kompresyjna o 

średnicy 8 mm, długości 17,5mm. 

Zaślepki o średnicach 11mm oraz 

15,5. Możliwość założenia śrub 

kondylarnych. Celownik węglowy do 

określenia pozycji śruby głównej w 

szyjce od strony A/P i bocznej. 

System wykonany z tytanu.Wszystkie 

elementy systemu sterylne. 

Wymagana sterylność podwójna: 

opakowanie zewnętrzne ofoliowane z 

widocznym oznakowaniem. 

sztuka   70     
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Opakowanie wewnętrzne 

wzmocnione, zapobiegające 

przypadkowemu otwarciu, 

oznakowane. Termin ważności 

sterylności minimum 1 rok. 

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 2. 

Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny 

śródszpikowy , kaniulowany, 

blokowany w rozmiarach: długi : 240-

480mm, o kątach 125, 130, 135 st . 

Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w 

części dalszej grubość 

10mm,11mm,13mm,15mm. Jedna 

śruba doszyjkowa 70-120mm o 

średnicy 10,5mm. Jedna śruba 

blokująca do części dystalnej 5mm  o 

długościach 30-45mm z przeskokiem 

co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok 

co 5mm. Śruba kompresyjna o 

średnicy 8 mm, długości 17,5mm. 

Zaślepki o średnicach 11mm oraz 

15,5. Możliwość założenia śrub 

kondylarnych. celownik węglowy do 

określenia pozycji śruby głównej w 

szyjce od strony A/P i bocznej. 

System wykonany z tytanu. 

Wszystkie elementy systemu sterylne. 

Wymagana sterylność podwójna: 

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z 

widocznym oznakowaniem. 

Opakowanie wewnętrzne 

wzmocnione, zapobiegające 

przypadkowemu otwarciu, 

oznakowane. Termin ważności 

sterylności minimum 1 rok. 

sztuka   30     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 3. 
Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, 

sterylna 
sztuka   90     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 4. Śruba blokująca tytanowa, sterylna  sztuka   90     
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PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 5. Zaślepka tytanowa sterylna sztuka   90     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 6. 

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy 

piszczelowy, kaniulowany, sterylny. 

Długość gwoździa od 240-420 mm ze 

skokiem co 15 mm, średnica 

gwoździa 8-15 mm. Możliwość 

zastosowania kompresji w zakresie do 

7 mm. Wygięcie gwoździa w części 

bliższej o wartości 10° a w części 

dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci 

dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od 

końca gwoździa.Śruba blokująca 

tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 

mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze 

skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze 

skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna 

tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka 

tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 

0 mm (pełny gwint),  ø 8 mm o 

długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o 

długości 5-35 mm.Wszystkie 

elementy systemu sterylne. 

Wymagana sterylność podwójna: 

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z 

widocznym oznakowaniem.  

Opakowanie wewnętrzne 

wzmocnione ,zapobiegające 

przypadkowemu otwarciu 

,oznakowane.   Termin ważności 

sterylności minimum 1 rok.                                                                                                      

Termin ważności sterylności 

minimum 1 rok.  

sztuka   10     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 7. 

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, 

pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o 

długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 

mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm 

sztuka   30     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 8. 
Śruba kompresyjna tytanowa, 

sterylna, ø 8 mm 
sztuka   10     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 9. 

Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o 

długości 0 mm (pełny gwint),  ø 8 mm 

o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o 

długości 5-35 mm 

sztuka   10     
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PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 
1

0. 

Najem instrumentarium dla pozycji 

od 1 - 5 
miesiąc   12     

PAKIET NR 15 

MATERIAŁY 

DO ZESPOLEŃ 

ŚRÓDSZPIKO

WYCH KOŚCI 

wraz z najmem 

instrumentarium 

CPV 33141770-8 

Wyroby używane 

w przypadku 

złamań, śruby i 

płyty, PA01-7 – 

Wynajem 

15 
1

1. 

Najem wiertarki wraz z 

akumulatorami i ładowarką oraz 

osprzętem zapewniającym 

wykonanie w/w zespoleń  

miesiąc   12     

  

 Razem Pakiet nr 15: 

  

    

oraz 

-         załącznik nr 3 do SWZ -   do pobrania poniżej załącznik nr 3  

 

 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty  

i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.  

 

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a 

dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do 

zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji). 

 

 

 
Z upoważnienia KOMENDANTA  

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  

         SP ZOZ we Wrocławiu  

              mgr Piotr STRĄK  

                  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 

 

 


