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	Parametry wymagane
	Potwierdzenie  TAK/NIE

	1. 
	Wieloparametrowy analizator do badań    immunodiagnostycznych      metodą enzymoimmunofluorescencyjną.
	

	1. 
	Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym.
	

	1. 
	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h  na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.
	

	1. 
	Aparat   nie   wymagający   wykonywania   czynności   startowych   (płukanie,   wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty,  płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych).
	

	1. 
	Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu
	

	1. 
	Minimum 12 miejsc pomiarowych.
	

	1. 
	Aparat   bezigłowy   -   wykluczenie   możliwości    kontaminacji    próbki (przeniesienia oznaczanego   składnika   pomiędzy  próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
	

	1. 
	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
	

	1. 
	Zestawy odczynników,  których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
	

	1. 
	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
	

	11.
	Wykonywanie badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy
	

	12.
	Zwalidowana w ulotce technicznej właściwego testu, możliwość wykonywania oznaczeń D-Dimerów i stosowania algorytmu decyzyjnego dla klinicystów do wykluczania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej – dla parametru D-Dimer.
	

	13.
	Analizator wyposażony w komputer, monitor, drukarkę, czytnik kodów kreskowych
	

	14.
	Uruchomienie dwukierunkowej komunikacji dla oferowanego analizatora z LIS MARCEL na koszt Wykonawcy

	


Pakiet nr 2 
I. Opis parametrów granicznych analizatora immunochemicznego „back up”


Kryterium oceny ofert – cena 100%
