
 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701                  

 

 

Telefony: 

Centrala:         032 42-91-000 

Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 
 

Strona 1 z 21 

 
TAM-503/1-PN/56-2020                  Rybnik, dnia 02.09.2020 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup pomp infuzyjnych  
- postępowanie: TAM-503-PN/56-2020 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 07.08.2020 r., nr 2020/S 152-370458 

 

Zamówienie w ramach projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, 
odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. 
Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 

Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Uwaga: pytania nr 1-10 dotycz ą Pompa infuzyjna przepływowa-40 szt.  
 
Uwaga: pytania nr 1-4 dotycz ą „Informacje ogólne”.  
Pytanie 1: „Dotyczy pozycji nr 6 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o stopniu ochrony 

IP22.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 2: „Dotyczy pozycji nr  8- Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z wbudowanym 

akumulatorem Ni-MH? (15 h przy przepływie 25 ml/h).” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 3: „Dotyczy pozycji nr 9 - Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z czasem ponownego 
ładowania do 100% poniżej 5h oraz do 90% poniżej 3h.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 4: „Dotyczy pozycji nr 11 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o masie 2,3 kg.” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 5-6 dotycz ą „Funkcjonalno ść”.  
Pytanie 5: „Dotyczy pozycji nr 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klawiatury alfanumerycznej.” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 6: „Dotyczy pozycji nr 9 - Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne w których informacja o 

pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na 
ekranie dotykowym?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 7-8 dotycz ą „Parametry i Tryby”.  
Pytanie 7: „Dotyczy pozycji nr 4 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z wstępnie wybieraną 

objętościową w zakresie 0,1-20000 ml programowana co: 
Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml 
Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml 
Od 1 ml powyżej 1000 ml, co 1 ml” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 8: „Dotyczy pozycji nr 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z trybem 

stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 9-10 dotycz ą „Pozostałe”.  
Pytanie 9: „Dotyczy pozycji nr 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości łączenia pomp w 

moduły bez użycia stacji dokującej-2 pompy za pomocą specjalnego uchwytu.” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 10: „Dotyczy pozycji nr 5 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych w 
których komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą odbywa się za pośrednictwem 
optodiody.” 

Odpowied ź 10: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 11-22 dotycz ą Pompa infuzyjna strzykawkowa-40 szt.  
 
Uwaga: pytania nr 11-13 dotycz ą „Informacje ogólne”.  
Pytanie 11: „Dotyczy pozycji nr 6 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o stopniu ochrony 

IP22.” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 12: „Dotyczy pozycji nr 8-  Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z wbudowanym 

akumulatorem Ni-MH? (30 h przy przepływie 5 ml/h).” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: „Dotyczy pozycji nr 9 - Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z czasem ponownego 

ładowania do 100% poniżej 5h oraz do 90% poniżej 3h.” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 14-15 dotycz ą „Funkcjonalno ści”.  
Pytanie 14: „Dotyczy pozycji nr 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą 

alfanumeryczną.” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 15: „Dotyczy pozycji nr 10 - Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne w których informacja o 

pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na 
ekranie dotykowym?” 

Odpowiedź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 16-20 dotycz ą „Parametry i Tryby”.  
Pytanie 16: „Dotyczy pozycji nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z 

prędkością infuzji w zakresie od 0,01-2000 ml/h, programowana co: 
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Od 0,01-99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 
Od 100-999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 
Od 1000-2000 ml/h z przyrostem 1 ml/h” 

Pytanie 17: „Dotyczy pozycji nr 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z wstępnie 
wybieraną objętością w zakresie od 0,1-20000 ml programowana co: 
Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml 
Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml 
Od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml” 

Pytanie 18: „Dotyczy pozycji nr 7 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z prędkością bolusa 
w zakresie 0,01-2000 ml/h, programowana co: 
Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h 
Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h 
Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h” 

Odpowied ź 16-18: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 19: „Dotyczy pozycji nr 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z 

trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę.”  
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „Dotyczy pozycji nr 16 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z napędem 

strzykawki automatycznym z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą.” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 21-22 dotycz ą „Pozostałe”.  
Pytanie 21: „Dotyczy pozycji nr 3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości łączenia pomp 

w moduły bez użycia stacji dokującej-2 pompy za pomocą specjalnego uchwytu.” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 22: „Dotyczy pozycji nr 5-  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych w 

których komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą odbywa się za pośrednictwem 
optodiody.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 23-34 dotycz ą Pakietu nr 1 Pompa infuzyjna przepływowa - 40 szt.  

pytania nr 23-25 dotycz ą „Informacje ogólne”.  
Pytanie 23: „Pkt 6.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  wysokiej klasy pompę infuzyjna ze 

stopniem ochrony IP 22?” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 24: „Pkt 9.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu pełnego ładowania maksymalnie 6 h, 
co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe spełnienie oczekiwań 
zamawiającego?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 25: „Pkt 11.  Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie pompy gotowej do życia z waga 2 kg ?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie 
„Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 26-29 dotycz ą „Funkcjonalno ść”. 
Pytanie 26: „Pkt 1 . Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie monochromatycznego niebieskiego 

czytelnego wyświetlacza ?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 27: „Pkt 5 .Mając na uwadze zachowanie najwyższych standardów wykonywanych procedur 

medycznych , prosimy Zmawiającego o dopuszczenie pompy bez możliwości prowadzenia 
żywienia dojelitowego? Pompa posiadająca możliwość podaży dwiema drogami dostępu 
może powodować zwiększenie pomyłki w wyborze terapii.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 28: „Pkt 8.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z biblioteka do 150 leków w 19  

różnych profilach?” 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 29: „Pkt 10 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z historia pracy dostępna z menu 

pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń?” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania nr 26-29 dotycz ą „Parametry i Tryby”. 
Pytanie 30: „Pkt 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej posiadającej   jednostki U 

zamiennie w stosunku do jednostek IE , z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu 
do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 31: „Pkt 4  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z wstępnie wybierana objętość w 
zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki w 
zakresie 0,1 – 9999 U?” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 32: „Pkt 5.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem  w 

zakresie 1 sekundy do 96  godzin ?” 
Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 33: „Pkt 6.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z prędkością  bolusa 50-1500 

ml/h?” 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 34: „Pkt 13  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-750 mmHg 

na 19 poziomach ?” 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący modyfikuje zapisy punktu III.13. zał ącznika nr 1.2 na brzmienie: 
„Ci śnienie okluzji mo żliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie o d 0,07 bar do 1,0 bar”  
– tym samym dopuszcza zaoferowanie asortymentu opis anego w powy ższym pytaniu. Niniejsz ą 
zmianę należy nanie ść w załączniku nr 1.2 przy sporz ądzaniu oferty. 
 
Uwaga: pytania nr 35-47 dotycz ą Pakietu nr 2:  

pytania nr 35-36 dotycz ą „Informacje ogólne”.  
Pytanie 35:  „Pkt 6 .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  wysokiej klasy pompę infuzyjna ze 

stopniem ochrony IP 22?” 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 36: „Pkt. 9.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu ponownego ładowania 

maksymalnie 6 h, co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe 
spełnienie oczekiwań zamawiającego?” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 

Uwaga: pytania nr 37-40 dotycz ą „Funkcjonalno ść”. 
Pytanie 37: „Pkt1.Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie monochromatycznego niebieskiego 

czytelnego wyświetlacza ?” 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 38: „Pkt 5.  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie pompy umożliwiającą pracę ze 
strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania 
strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co 
spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 39: „Pkt 9.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z biblioteka do 150 leków w 19  
różnych profilach  ?” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 40: „Pkt 11  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z historia pracy dostępna z menu 

pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń? 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 41-47 dotycz ą „Parametry i Tryby”. 
Pytanie 41: „Pkt 2.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z prędkością  infuzji w zakresie od 

0,1 – 1200 ml/h  z trybem mikro programowanym co 0,01 w zakresie  0,1-9,99 ml/h ?” 
Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 42: „Pkt 4.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej posiadającej   jednostki U 

zamiennie w stosunku do jednostek IE , z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu 
do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 43: „Pkt 5.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z wstępnie wybierana objętość w 

zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki w 
zakresie 0,1 – 9999 U?” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 44: „Pkt 6.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem  w 

zakresie 1 s do 96  godzin ?” 
Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 45: „Pkt 7 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Prędkość bolusa 50-1200ml/h  

programowana co 50 ml/h ?” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 46: „Pkt 14.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-900 mmHg 

na 22poziomach ?” 
Odpowied ź 46: : Zamawiaj ący modyfikuje zapisy punktu III.14. zał ącznika nr 1.2 na brzmienie: 
„Ci śnienie okluzji mo żliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie o d 0,07 bar do 1,0 bar”  
– tym samym dopuszcza zaoferowanie asortymentu opis anego w powy ższym pytaniu. Niniejsz ą 
zmianę należy nanie ść w załączniku nr 1.2 przy sporz ądzaniu oferty. 
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Pytanie 47: „Pkt 16.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z w pełni automatycznym  
napędem strzykawki  z zabezpieczeniem przed niekontrolowana podażą, ale z możliwością 
manualnego przesuwania tłoka strzykawki  ?” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytanie nr 48 dotyczy wzoru umowy §5: 
Pytanie 48: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary 

umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z 
umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie 
zawyżona.” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmiany wzoru umowy. 
 

Pytanie 49: „Dotyczy Załącznika  1.2 „Pompa infuzyjna przepływowa – 40 szt”  pkt.11. „Waga pompy 
gotowej do użycia poniżej 1,9 kg” Czy Zamawiający dopuści pompę o masie równej 1,9 kg ?” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 50: „Dotyczy Załącznika  1.2 „Pompa infuzyjna przepływowa – 40 szt” , III Parametry i tryby, 

Pkt. 11 „ Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 
0.1 bara do 1.2 bara” Czy Zamawiający dopuści pompę z min. 9 poziomami okluzji w 
zakresie od 0.1 do 1.0 bara ?” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący zmodyfikował zapisy punktu III.13. zał ącznika nr 1.2 odpowiadaj ąc 
na pytanie nr 34 na brzmienie: „Ci śnienie okluzji mo żliwe do ustawienia na min. 9 poziomach 
w zakresie od 0,07 bar do 1,0 bar”  – tym samym dopuszcza zaoferowanie asortymentu opi sanego 
w powy ższym pytaniu. Niniejsz ą zmianę należy nanie ść w załączniku nr 1.2 przy sporz ądzaniu 
oferty. 
 
Pytanie 51: „Dotyczy Załącznika  1.2. Dotyczy obydwu typów pomp.  

Biorąc pod uwagę sytuację w oddziałach szpitalnych związanych z pandemią  Covid-19 - co 
wiąże się z trudnymi warunkami pracy personelu medycznego – czy Zamawiający wymaga 
by pompy mogły być opcjonalnie podłączone do informatycznej sieci szpitalnej 
umożliwiającej monitorowanie alarmów oraz parametrów  infuzji, zdalnie  na monitorze 
komputera w dowolnie wybranych miejscach.  Takie rozwiązanie przyczynia się do lepszej 
organizacji pracy przy łóżku pacjenta, na oddziale,  a także poprawia bezpieczeństwo pracy 
personelu.” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 52-65 dotycz ą „Pompa infuzyjna przepływowa”:  

   pytania nr 52-54 dotycz ą „Informacje ogólne”:  
Pytanie 52: „Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony pompy IP33 ?” 
Odpowied ź 52: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 53: „Czy Zamawiający dopuści wagę pompy gotowej do użycia 2,1kg ?” 
Odpowied ź 53: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 54: „Czy Zamawiający dopuści pompę z menu w języku angielskim ?” 
Odpowied ź 54: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 52-54 dotycz ą „Funkcjonalno ść”:  
Pytanie 55:  „Czy Zamawiający dopuści pompę, której graficzny interfejs (obsługa pompy w postaci 

rysunków i krótkich komunikatów tekstowych) w języku angielskim ?” 
Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 56: „Czy Zamawiający dopuści pompę z biblioteką zawierającą 600 leków, z możliwością 

podzielnia na 14 kategorii ?” 
Odpowied ź 56: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 57: „Zamawiający w pkt.9 spec. technicznej opisał wyświetlacz na którym widoczna jest 

informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora. Czy Zamawiający dopuści pompę 
gdzie na wyświetlaczu pojawia się informacja o % naładowania akumulatora?” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 52-54 dotycz ą „Parametry i tryby”:  
Pytanie 58: „pkt.3 spec. technicznej – Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania tylko w 

ml/kg/min; ml/kg/h ?” 
Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 59: „pkt.4 spec. technicznej – Czy Zamawiający dopuści zakres programowania 0,01-9999ml co 

0,01ml ?” 
Odpowied ź 59: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 60: „pkt.5 spec. technicznej - Czy Zamawiający dopuści zakres czasowy w zakresie 0h0,0s – 

99h59m59s ?” 
Odpowied ź 60: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
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zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 61:  „pkt.6 spec. technicznej Zamawiający określił prędkość bolusa w zakresie 1-1200 ml/h , 

zatem czy dopuści pompę, której prędkość bolusa określono w przedziale 5-1500 ml/h ?” 
Odpowied ź 61: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 62: „pkt.9 spec. technicznej - Czy Zamawiający dopuści pompę gdzie możliwość podaży bolusa 

określono w jednostkach ml/s i objętość w ml ?” 
Odpowied ź 62: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 63: „Pkt.10 spec. technicznej – Czy Zamawiający dopuści pompę z trybem stand-by bez 

możliwości programowania czasowego ?” 
Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 52-54 dotycz ą „Pozostałe”: 
Pytanie 64: „Zamawiający w pkt.2 określił, iż pompa powinna mieć wbudowany uchwyt do przenoszenia 

pompy, czy Zamawiający dopuści pompę, której uchwyt jest zdejmowany, tak aby łączyć 
modułowo pompy na jednym uchwycie ?” 

Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 65: „Pkt.5 Czy Zamawiający dopuści pompę, której komunikacja pomiędzy pompą a stacją 

dokującą odbywa się za pomocą Wi-Fi ? (rozwiązanie o wiele korzystniejsze )” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 66-79 dotycz ą „Pompa infuzyjna strzykawkowa”:  

pytania nr 66-67 dotycz ą „Informacje ogólne”:  
Pytanie 66: „Czy Zamawiający dopuści pompę z menu w języku angielskim ?” 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 67: „Czy Zamawiający dopuści pompę, której pobór mocy w trybie pracy wynosi 30W?” 
Odpowied ź 67: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 68-71 dotycz ą „Funkcjonalno ść”:  
Pytanie 68: „Czy Zamawiający dopuści pompę, której graficzny interfejs (obsługa pompy w postaci 

rysunków i krótkich komunikatów tekstowych) w języku angielskim ?” 
Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 69: „Czy Zamawiający dopuści pompę skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 

10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym polskiego?” 
Odpowied ź 69: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 70: „Czy Zamawiający dopuści pompę z biblioteką zawierającą 600 leków, z możliwością 
podzielnia na 14 kategorii ?” 

Odpowied ź 70: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 71: „Zamawiający w pkt.10 spec. technicznej opisał wyświetlacz na którym widoczna jest 

informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora. Czy Zamawiający dopuści pompę 
gdzie na wyświetlaczu pojawia się informacja o % naładowania akumulatora?” 

Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 72-77 dotycz ą „Parametry i tryby ”:  
Pytanie 72: „pkt.2 spec. technicznej – Zamawiający określił prędkość infuzji w zakresie od 0,01-999,99 

ml/h programowaną co 0,01ml/h – Czy zatem dopuści zakres od 0,1-1500 programowany 
co 0,01 ml a powyżej 100ml co 0,1ml, a powyżej 1000ml co 1ml ? 

Odpowied ź 72: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 73: „pkt.4 spec. technicznej - Zamawiający określił możliwość programowania parametrów 

infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w 
odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) - czy Zamawiający dopuści 
możliwość programowania tylko w ml ? (np. ml/kg/min; ml/kg/h )” 

Odpowied ź 73: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 74: „pkt.6 spec. technicznej – Zamawiający określił wstępnie wybierany czas w zakresie 

00h01min – 99h59min. Czy dopuści zakres 0h0m0s – 99h59m59s ?” 
Odpowied ź 74: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 75: „Pkt.7 spec. technicznej – Zamawiający określił prędkość bolusa 1-1800 ml/h 

programowana co 0,01 ml/h. Czy dopuści prędkość bolusa 1-1500 ml/h programowana co 
0,01 ml/h. ?” 

Odpowied ź 75: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 76: „pkt.10 spec. technicznej – Zamawiający określił możliwość podaży bolusa w jednostkach 

mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych. Czy dopuści podaż bolusa w 
jednostkach ml/s i objętość w ml ?” 

Odpowied ź 76: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 77: „pkt.11 spec. technicznej – Czy Zamawiający dopuści pompę z trybem stand-by bez 

możliwości programowania czasowego ?” 
Odpowied ź 77: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 78-79 dotycz ą „Pozostałe ”:  
Pytanie 78: „Zamawiający w pkt.2 określił, iż pompa powinna mieć wbudowany uchwyt do przenoszenia 

pompy, czy Zamawiający dopuści pompę, której uchwyt jest zdejmowany, tak aby łączyć 
modułowo pompy na jednym uchwycie ?” 

Odpowied ź 78: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 79: „Pkt.5 Czy Zamawiający dopuści pompę, której komunikacja pomiędzy pompą a stacją 

dokującą odbywa się za pomocą Wi-Fi ? (rozwiązanie o wiele korzystniejsze )” 
Odpowied ź 79: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 80-91 dotycz ą „Pompa infuzyjna przepływowa”:   
pytania nr 80-81 dotycz ą „Informacje ogólne”:  
Pytanie 80: „Pkt. 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z klasą 

ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i klasą ochrony obudowy IP 24?” 
Odpowied ź 80: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 81: „Pyt. 9  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z czasem ładowania 

baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla 
urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań 
Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.” 

Odpowied ź 81: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 82-83 dotycz ą „Funkcjonalno ść”:  
Pytanie 82: „Pyt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością podaży 

pozajelitowej, dożylnej, lecz bez możliwości podaży dojelitowej ?” 
Odpowied ź 82: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 83: „Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z 

wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach 
infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, 
minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, 
maksymalnej i stosowanej dawce bez podziału na profile pacjentów ? Są to podstawowe i 
powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.” 

Odpowied ź 83: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 84-86 dotycz ą „Parametry i tryby ”:  
Pytanie 84: „Pkt. 3  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z 

programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, 
kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz 
oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do 
poprawnej podaży leków pacjentowi.” 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
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„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
Pytanie 85: „Pkt. 9  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z 

możliwością podania bolusa w jednostkach ml/h ? Jest to wystarczająca jednostka, ponieważ 
podawanie jej inaczej nie ma klinicznego zastosowania.” 

Odpowied ź 85: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 86: „Pkt. 15  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z 

mechanizmem zabezpieczającym przed swobodnym niekontrolowanym przepływem 
składającym się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie w postaci rolki ?” 

Odpowied ź 86: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Uwaga: pytania nr 87-91 dotycz ą „Pozostałe ”:  
Pytanie 87: „Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością 

mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu 
odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  
dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas 
pracy pompy w stacji dokującej.” 

Odpowied ź 87: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 88: „Pyt. 2    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe bez zintegrowanej z 

obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji 
założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.” 

Odpowied ź 88: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 89: „Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z 

możliwością łączenia pomp w moduły po 3 szt. przy użyciu opcjonalnej stacji dokującej? Taki 
proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego 
funkcjonowania.” 

Odpowied ź 89: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 90: „Pyt.  4    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością 

mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie 
rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów 
zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.” 

Odpowied ź 90: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 91: „Pyt.  5    Czy Zamawiający oczekuje przy dostawie pomp z interfejsem IrDA ? Dodatkowa 

modyfikacja zwiększa cenę urządzenia, w chwili jak nie będzie ona używana, jest to zbędny 
wydatek.” 

Odpowied ź 91: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie. 
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Uwaga: pytania nr 92-103 dotycz ą „Pompa infuzyjna strzykawkowa”:   
pytania nr 92-94 dotycz ą „Informacje ogólne”:  
Pytanie 92: „Pkt. 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą 

ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i klasą ochrony obudowy IP 24?” 
Odpowied ź 92: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 93: „Pyt. 9  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania 

baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla 
urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań 
Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.” 

Odpowied ź 93: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 94: „Pyt. 13  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z poborem mocy do 

50 W?” 
Odpowied ź 94: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie. 
 
Uwaga: pytanie nr 95 dotyczy „Funkcjonalno ść”:  
Pytanie 95: „Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 

wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach 
infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, 
minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, 
maksymalnej i stosowanej dawce bez podziału na profile pacjentów ? Są to podstawowe i 
powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.” 

Odpowied ź 95: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 96-98 dotycz ą „Parametry i tryby ”:  
Pytanie 96: „Pkt. 4  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 

programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, 
kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz 
oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do 
poprawnej podaży leków pacjentowi.” 

Odpowied ź 96: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 97: „Pkt. 7  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 

możliwością podaży bolusa z prędkością w zakresie 0,1 – 2000 ml/h programowana co 0,1 
ml/h ? Części setne nie mają zastosowania, bolus ma na celu szybką podaż dodatkowej 
dawki.” 

Odpowied ź 97: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumn ie 
„Wymagane funkcje / parametry” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 98: „Pkt. 10  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 
możliwością podania bolusa w jednostkach ml/h ? Jest to wystarczająca jednostka, ponieważ 
podawanie jej inaczej nie ma klinicznego zastosowania.” 

Odpowied ź 98: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Uwaga: pytania nr 99-103 dotycz ą „Pozostałe ”:  
Pytanie 99: „Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością 

mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu 
odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a  
dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas 
pracy pompy w stacji dokującej.” 

Odpowied ź 99: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 100: „Pyt. 2    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej 

z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie 
opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.” 

Odpowied ź 100: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 101: „Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 

możliwością łączenia pomp w moduły po 3 szt. przy użyciu opcjonalnej stacji dokującej? Taki 
proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego 
funkcjonowania.” 

Odpowied ź 101: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 102: „Pyt.  4    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością 

mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie 
rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów 
zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.” 

Odpowied ź 102: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 103: „Pyt.  5    Czy Zamawiający oczekuje przy dostawie pomp z interfejsem IrDA ? Dodatkowa 

modyfikacja zwiększa cenę urządzenia, w chwili jak nie będzie ona używana, jest to zbędny 
wydatek.” 

Odpowied ź 103: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 104: „Dotyczy ZAŁ ĄCZNIKA NR 1.2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

Pakiet 1 - pompy przepływowe  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych pomp przepływowych o 
następujących parametrach: 

 
Lp. Opis parametru 

1 

Mechanizm zabezpieczający przed 
swobodnym przepływem grawitacyjnym 
składający się z dwóch elementów – jeden w 
pompie i jeden na drenie 

 

2 Pompa wyposażona w detektor kropli , 
możliwość pracy bez detektora kropli  
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3 Możliwość wykrywania powietrza w drenie  

4 Regulowana czułość detektora powietrza 5 
stopni.  

5 Zakres szybkości dozowania: w zakresie 0.1 
– 2000 ml/h  

6 Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 
99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h  

7 Bolus manualny i automatyczny (z 
zaprogramowaną dawką)  

8 
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – 
zabezpieczenie przed podaniem 
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 

 

9 

Możliwość programowania parametrów 
bolusa  
• Objętość / dawka 
• czas / szybkość podaży 

 

10 

Programowanie parametrów infuzji w 
jednostkach: 
• ml, 
• ng, μg, mg, g, 
• na kg wagi ciała lub nie, 
• na min, godz. 

 

11 Biblioteka leków – wbudowana lista 40 leków 
z możliwością rozszerzenia do 2000  

12 Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z 
pompy – rejestr 2000 zdarzeń  

13 
Praca pompy w trybach : ciągłym; 
przerywanym; wieloetapowym; 
wzrost/stała/spadek 

 

14 Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie 
75-975 mm Hg,  

15 
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez 
przerywania infuzji 11 programowanych 
progów. 

 

16 Wykrywanie okluzji powyżej pompy ( 
pojemnik/ pompa)  

17 Wykrywanie okluzji poniżej pompy 
(pompa/pacjent)  
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18 

Alarmy: 
• 5 min. do końca podaży zaprogramowanej 
objętości 
• podana zaprogramowana objętość 
• przepływ za mały / za duży 
• powietrze w drenie 
• okluzja 
• czas do rozładowania akumulatora 
• akumulator rozładowany 
• zanik zasilania sieciowego 
• pompa uszkodzona 

 

19 Czas pracy z akumulatora 9 h @ 25 ml/h  

20 Ładowanie akumulatora do 100% pojemności 
≤6h  

21 

Możliwość instalacji pompy w stacji 
dokującej: 
• mocowanie z automatyczną blokadą, bez 
konieczności przykręcania, 
• automatyczne przyłączenie zasilania ze 
stacji dokującej. 

 

22 

Możliwość wyświetlenia następujących 
informacji jednocześnie:  
- nazwa leku,  
- prędkość infuzji,  
- objętość do podania VTBI , 
- łączna objętość podana,           
- stan naładowania akumulatora,  
- wartość limitu ciśnienia  
- aktualne ciśnienie w drenie podane w 
formie numerycznej ,  
- aktualne ciśnienie w drenie podane w 
formie  piktogramu ,  
stan infuzji (w toku lub zatrzymana). 

 

23 Instrukcja obsługi w języku polskim  

24 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim  

25 Proces programowania wspomagany 
podpowiedziami ekranowymi  

26 Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , 
bez stosowania dodatkowych elementów .  

27 Waga pompy 2,5 kg  

28 

Możliwość stosowania drenów do podaży: 
- leków standardowych, płynów infuzyjnych i 
żywienia   pozajelitowego, 
- leków światłoczułych, 
- zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu 
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29 Zasilanie przez zasilacz wbudowany w 
urządzenie 230 V AC, 50 Hz  oraz 12 V  

30 Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; 
klasa I; odporna na defibrylację  

 
Odpowied ź 104: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
 
Pytanie 105: „Pakiet 2 – pompy strzykawkowe 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych pomp strzykawkowych o 
następujących parametrach: 

Lp.  Opis parametru 

1. 

Stosowanie strzykawek 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. – 
fabrycznie skalibrowane -  5 typów strzykawek 
występujące na rynku polskim, w tym  trzech polskich 
producentów automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, 
uwzględniającą pojawienie się odpowiednich 
parametrów, bez zakłócania pracy monitora. 

2. 
Możliwość skalibrowania dwóch dodatkowych typów 
strzykawek 

3. 
Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 
ml/h 

4. Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h 
ze skokiem 0,01 ml/h 

5. Dokładność szybkości dozowania ≤  +/-2% 

6. Bolus manualny i automatyczny 

7. 
Programowanie parametrów podaży Bolus-a  
• objętość / dawka 
• czas lub szybkość podaży 

8. Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 
ml/h 

9. Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999 

10. Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji 
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11. 

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: 
• ml  
• ng, μg, mg, 
• na kg wagi ciała lub nie, 
• na min, godz. 
. 

12. 
Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – 
rejest 2000 zdarzeń 

13. Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 75 do 975 
mm Hg  

14. 
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. 
 11 progów . 
. 

15. 
Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. 
antybolus. 
Rejestracja zdarzeń alarmowych. 

16. 

Rozbudowany system alarmów: 
• 5 min do opróżnienia strzykawki 
• 5 min do końca infuzji 
• pusta strzykawka 
• koniec infuzji 
• okluzja 
• nieprawidłowe mocowanie strzykawki 
• czas do rozładowania akumulatora 
• akumulator rozładowany 
• pompa uszkodzona 
. 

17. Czas pracy z akumulatora  8 h przy infuzji 5ml/h. 

18. Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h 

19. 

Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: 
• bez konieczności przykręcania  
• automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji 
dokującej 
. 

20. Kolorowy wyświetlacz LCD ;  
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21. 

Możliwość wyświetlenia następujących informacji 
jednocześnie:  
- nazwa leku,  
- prędkość infuzji,  
- objętość do podania VTBI , 
- łączna objętość podana,           
- stan naładowania akumulatora,  
- wartość limitu ciśnienia  
- aktualne ciśnienie w drenie podane w formie 
numerycznej ,  
- aktualne ciśnienie w drenie podane w formie  
piktogramu ,  
- stan infuzji (w toku lub zatrzymana). 

22. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. 

23. Proces programowania wspomagany podpowiedziami 
ekranowymi 

24. Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez 
stosowania dodatkowych elementów . 

25. Klawiatura symboliczna 

26. Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na 
pracę w bardzo słabym oświetleniu 

27. 
Funkcja ręcznego oraz automatycznego blokowania 
klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego 
przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu. 

28. Instrukcja obsługi w języku polskim 

29. Waga  2,5 kg 

30. Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V 
AC, 50 Hz  oraz 12 V 

31. Ochrona przed zalaniem;  IP23; Typ CF; klasa I ; 
odporna na defibrylację 

 
Odpowied ź 105: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie.  
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Pytanie 106: „Dotyczy ZAŁ ĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKO ŚCI I SERWISU 
dotyczy pkt. 4. 
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: 
„ W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 
termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych.” 

Pytanie 107: „dotyczy pkt. 5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu 
zastępczego na czas naprawy.” 

Odpowied ź 106-107: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w tym zakresie . 
 
Pytanie 108: „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje 

przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) 
akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także 
wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w 
szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i 
odnowienia gwarancji? 
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie 
ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe 
przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie 
możliwa jest nieograniczona ilość wymian.” 

Odpowied ź 108: Zgodnie zapisami zał ącznika nr 1.3. do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia - „Warunki gwarancji jako ści i serwisu” 
 
Uwaga: pytania nr 109-111 dotycz ą Wzory Umowy:  
Pytanie 109: „dotyczy §5 ust. 1a  

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: 
„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % 
wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia” 
zapisem: 
„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 5 - w wysokości 0,5 % 
wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia”?” 

Pytanie 110: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto 
sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.” 

Pytanie 111: „Dot. § 8 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego paragrafu.” 
Odpowied ź 109-111: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaproponowane zmiany wzoru umowy. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 09.09.2020 r. do godziny 10.00  oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

           
 


