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„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 

tel. centr.24 38 80 200  tel./fax 24 38 80 201 
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl 

REGON 100974785; NIP 7752631681 
 

Kutno, dnia 22.04.2024 r. 
WYJAŚNIENIA Nr 1 

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: ZAKUP APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO. 
Nr postępowania: ZP/11/24 
 

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na 
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, 
podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał 
Zamawiający. 
AGA 
 

2. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów 
poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat 
do znieczulenia:  
• bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,  
• czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,  
• czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu. 
Czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu. 
 

3. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów 
poanestetycznych: AGSS AGA, AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał 
Zamawiający. 
AGSS AGA 
 

4. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych 
przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, co pozwoli na 
wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych. 
Abbott 
 
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na dokładne określenie wymagań sprzętowych przez 
Zamawiającego niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty oraz poprawnego skonfigurowania 
sprzętu do ewentualnej dostawy. 
 

5. Dotyczy zapisów SWZ, rozdziału 8, punkt 2, podpunkt 1) - Opisy (materiały informacyjne), katalogi 
producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie 
konkretnego Zamawiającego. Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich 
informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku 
potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, 
Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające 
spełnianie opisanego wymagania? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Dotyczy Formularza Oferty, punkt 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została 
uregulowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 
wystawionej faktury VAT? 
Zgodnie z zapisami SWZ. 
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7. Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego, pozostałe wymagania, punkt 183 - Ze względu 

na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne 
podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, 
zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu zagwarantowania dostępności części zamiennych do 7 
lat? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 3, ustęp 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin 
określony w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

9. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 3, ustęp 9 - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją 
niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się 
ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co 
najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach 
wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do 
odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: 
,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące rękojmi”. 
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na 
zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki 
serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i 
nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość 
jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia 
Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie 
Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi 
dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła 
istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

10. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 4, ustęp 3 - Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania 
oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo 
krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o 
skrócenie terminu zagwarantowania dostępności serwisu autoryzowanego przez producenta do 7 lat? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 4, ustęp 5 - Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania 
oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo 
krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o 
skrócenie terminu dostarczenia aktualizacji oprogramowania do 7 lat? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

12. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 4, ustęp 6 - Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób 
medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi 
odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym), jak i pacjentami. Na 
skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc 
urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych 
tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne 
może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy, a zabezpieczeń 
tych nie można usunąć. W związku z tym kody serwisowe udostępniane są przez producenta 
wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez 
wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a 
każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń 
posiada dostęp do wymaganych instrukcji i kodów, więc nie jest konieczne udostępnianie kodów 
serwisowych bezpośredniemu użytkownikowi, ponieważ stanowi to 3 wprowadzenie dodatkowego 
ryzyka nieupoważnionego dostępu. Prosimy więc o usunięcie tego wymogu bądź modyfikację w 
następujący sposób: 
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„Po okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kody 
dostępu do urządzeń, przeznaczone dla Użytkownika, w zakresie dopuszczonym przez producenta, 
jeżeli sprzęt je posiada” 
 
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 4 ust. 6 w następujący sposób: 
„6. Po okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu kody dostępu do urządzeń, przeznaczone dla Użytkownika, w zakresie 
dopuszczonym przez producenta, jeżeli sprzęt je posiada” 
 

13. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 11, ustęp 1, punkty 1) – 4) - W naszej ocenie zaproponowane 
kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-
0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, 
prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Dotyczy wzoru umowy, paragrafu 11, ustęp 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna 
wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% 
wynagrodzenia brutto? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

15. Dotyczy wzoru umowy - Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju i na świecie, 
proponujemy uzupełnienie wzoru umowy o paragraf o następującym brzmieniu:  

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań     wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 
przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, 
stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski 
żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają 
przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 
należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą 
Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie 
zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania 
się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać 
wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia 
okoliczności siły wyższej. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

                                      
   Podpisał: 

 
Prokurent 
Kamil Krzewicki 
 
Prokurent 
Irena Dałek 

 

 

 

 

Do wiadomości  
Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/914421  
 


