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Dotyczyt Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa odczynnik6w
do oznaczeri laboratoryinych wrazz dzierLawq sprzqtu",

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze

pytanie:

Pytania do orzedmiotu zam6wienia:
1. Dotyczy pakietu nr 2, wz6r umowy dzier2ary. Czy Zamawiajqcy wydlu2y okres

dostarczenia analizator6w do maksymalnie I tygodni ze wzglqdu na to, Ze analizatory
sprowadzane sq z zagtanicy?
Odp. TAK.

2. Doq,czy pakietu nr 2. Czy Zamawiajqcy moZe doprecyzowa6, czy podana ilo3i oznaczeri
uwzglqdnia paski przeznaczone na oznaczenia kontrolne, czy naleZy je doliczyi?
Odp. TAK.

3. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzqdzenia, pozycja nr 4. Czy Zamawiaj4cy
dopuSci zaoferowanie pask6w testowych w tubach zabezpieczonych korkrem?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,

4. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urz4dzenia, pozycja nr 5. Czy Zamawiajqcy
dopu6ci zaoferowanie pask6w, kt6re pakowane sq w tubach po 150 sztuk i na poktad
analizatora mo2na zaladowai maksymalnie 300 pask6w?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

5. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzqdzenia, pozycja nr 6. Czy Zamawiajqcy
dopu6ci zaoferowanie analizatora, kt6ry ma mo2liwo6i zaladowania jeden rodza)
pask6w do kasety?
Odp. Zamawialqcy dopuszcza.

6. Doryczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzqdzenia, pozycja nr 7. Czy ZamawialEcy
dopu3ci zaoferowanie analizatora, w kt6rym stabilnoSi pask6w na pokladzie wynosi 48
godzin co umo2liwi wykonanie przez Zamawiaj4cego deklarowanej dziennej ilo6ci
oznaczeit?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

.entra,a Mak6w Podhalaniki
+rul 33 877 10 01



7. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzadzenia, pozycia nr 10. Czy Zamawiajacy
dopu6ci zaoferowanie analizatora, kt6ry ma podajnik na 100 pr6bek z mo2liwo6ciq
ciqglego dostawiania statyw6w?
Odp. ZamawialQcy dopuszcza,

8. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urz4dzenia, pozycja nr 11. Czy Zamawiaiqcy
dopu5ci zaoferowanie analizatora do osadu moczu, w kt6rym zastosowane sE

jednorazowe kuwety? Zastosowanie jednorazowych kuwet zabezpiecza przed,
kontaminacjE p16bek.
Odp, Zamawiaiqcy dopuszcza.

9. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzqdzenia, pozycja nr 12. Czy Zamawiajqcy
dopu6ci zaoferowanie analizatora do oceny wla6ciwo5ci fizyko-chemicznych moczu,
kt6ry ma wydajno5ci 240 pr6bek na godzing?
Odp. Zamawialqcy dopuszcza.

10. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzEdzenia, pozycja nr 15. Czy Zamawiaj4cy
dopu6ci zaoferowanie analizatora, kt6ry rozpoznaie 3 opcje klarownoSci moczu?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

11. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urz4dzenia, pozycja nr 16. Czy Zamavu,rajqcy
dopuSci zaoferowanie analizatora, w kt6rym jest automatyczny pomiar ciq2aru
wlaSciwego metodE refraktometryczn4 bez kompensac,i temperatury?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

12. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzEdzenia, pozycja nr 27, Czy Zamawiajqcy
dopu6ci zaoferowanie analizatora do oceny osadu moczu, kt6rego wydajnoSi wynosi 130
pr6bek na godzinq?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

13. Dotyczy pakietu nr 2, parametry wymagane urzqdzenia , pozycja nr 22. Czy Zamavaajqcy
dopu6ci zaoferowanie analizatora do oceny osadu moczu, kt6ry lvykorzystuje
technologiq obrazowania mikroskopowego z obiektywem x40?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

1,4. Dotyczy pakietu nr 2, analizator do oceny upostaciowanych element6w moczn. Czy
Zamawiajqcy wymaga aby technologia obrazowania byla z wykorzystaniem mikroskopii
pola jasnego oraz fazowego kontrastowania obrazu?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, nie wymaga.

15. Dotyczy pakietu nr 2, analizator do oceny upostaciowanych element6w mocztt. Czy
ZamawiajEcy wymaga aby byla moiliwoSi flagowania erytrocyt6w typu ,,ghost",
akantocyt6w oraz krysztal6w amorficznych?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, nie wymaga,

16. Dolyczy pakietu nr 2, pomocniczy analizator wla6ciwoici fizyko-chemicznych moczu-
czytnik pask6w, pozyc.ja nr 2. Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie czytnika test6w
paskowych, kt6ry pozwala na oznaczenie nastqpujqcych parametr6w fizykochemicznych
moczu: glukoza, ketony, pH, krew, bialko, azotyny, ciQZar wlaSciwy, bilirubina, Ieukocyty,
urobilinogen, kwas askorbinowy?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.



77. Dovczy pakietu nr 2, pomocniczy analizator wlasciwoSci fizyko-chemicznych moczu_
czytnik pask6w, pozycja nr 3. Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie analizatora, kt6ry
pracuje z paskami 11-sto parametrowymi?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

18. Dotyczy pakietu nr 2, pomocniczy analizator wla6ciwo6ci fizyko-chemicznych moczu-
czytnik pask6w, pozycja nr 13. Czy Zamawiaj4ry dopusci zaoferowanie analizatora,
kt6rego pamiq6 wynosi 5 000 wynik6w pacjent6w i 1 000 wynik6w QC?
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza.

19. Dotyczy pakietu nr 2, pomocniczy analizator wla6ciwo6ci fizyko-chemicznych moczu-
czltnik pask6w, pozyc.ia nr 75. Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie czytnika test6w
paskowych, w kt6ryrm jest autokalibracja?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

20. Dotyczy pakietu nr 2, pomocniczy analizator wlaSciwo6ci frzyko-chemicznych moczu-
czytnik pask6w, pozycja nr 20. Czy Zamawiajqcy dopuSci zaoferowanie materiai6w
kontrolnych, kt6re sq innego producenta niz paski i czytnik, ale kt6re s4 rekomendowane
przez producenta i metrykowane na oferowane an alizatory?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.
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