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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	
Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.


Minimalne wymagane parametry: 
1. Urządzenie nastołowe (nablatowe).
2. Urządzenie z chłodzeniem.
3. Wnętrze wykonane z materiałów nie ulegających korozji (np. ze stali nierdzewnej).
4. Wymuszony obieg powietrza.
5. Nastawa temperatury inkubacji w pełnym zakresie: od minimum -15°C od temperatury otoczenia do minimum +80°C.
6. Stabilność temperatury przy nastawie +37°C nie gorsza niż: ±0,1°C.
7. Jednorodność temperatury przy nastawie +37°C nie gorsza niż: ±0,5°C.
8. Wytrząsanie ruchem orbitalnym z amplitudą minimum 19 mm.
9. Nastawa prędkości wytrząsania w pełnym zakresie: od minimum 25 do minimum 500rpm.
10. Wytrząsanie ciągłe lub czasowe z możliwością regulacji czasu w zakresie minimum 1min do 99h.
11. Sterownik z funkcją automatycznego dostrajania do zróżnicowanych nastaw temperatury
i warunków otoczenia urządzenia.
12. Możliwość ustawienia synchronicznego startu procesu inkubacji i wytrząsania lub niezależnego użycia tylko jednej z tych funkcji (tylko inkubacja lub tylko wytrząsanie).
13. Przestrzeń robocza zamykana uchylną, przezroczystą pokrywą.
14. Mechanizm wytrząsania napędzany silnikiem bezszczotkowym.
15. Stały punkt zatrzymania platformy niezależny od momentu wyłączenia wytrząsania.
16. Automatyczne dostosowanie prędkości wytrząsania w przypadku przeciążenia platformy lub braku wyważenia umieszczonych na niej prób.
17. Wizualny i akustyczny alarm odchylenia prędkości wytrząsania.
18. Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia z możliwością dostosowania temperatury granicznej.
19. Wbudowany port komunikacyjny i dołączone oprogramowanie umożlwiające podłączenie komputera PC.
20. Platforma uniwersalna do montażu akcesoriów ( przystosowana do montażu uchwytów do kolb o różnych pojemnościach).
21. Urządzenie wyposażone w stelaż umożliwiający wytrząsanie kolb o różnych pojemnościach. 
22. Możliwość jednoczesnego wytrząsania następującej liczby kolb w zależności od zastosowanej  pojemności:
250ml:  min. 14szt.
500ml: min. 9szt.
1000ml: min. 6szt.
23. Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 790 mm
Wysokość: 650 mm
24. Maksymalna waga urządzenia: 80 kg.
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