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Wg rozdzielnika

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe wraz z montazem i uruchomieniem aparatury medycznej dia
Dolnosigskiego Centrum Onkologii we Wroctawiu z podzialem na 4 pakiety:Pakiet nr 1 —
dostawa cieplarki, Pakiet nr 2 — dostawa przenosnego cyfrowego systemu do drenazu klatki,
Pakiet nr 3 — rozmrazacza osocza, Pakiet nr 4 — dostawa materacy grzewczych , znak sprawy
ZP/PN/68/19/LAM/IHP

Pytanienr 1

Czy Zamawiajacy wymaga potwierdzenia parametrdw urzadzenia w instrukcji obstugi czyli w
najwazniejszym zrodle informacji o prawidtowym uzytkowaniu urzadzenia?

Odpowiedz zamawiajgcego
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 6.1 6.2.
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Pytanie nr 2

Zapytania do pakietu nr 2

1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Czesci
ulegajgce eksploatacji sprowadzane sg ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw{oclenie)
jest wydtuzony i utrudniony.

2. Czy Zamawiajgcy, wyrazi zgode na wydtuzenie terminu dostaw czesci zamiennych do 30 dni?.
Czesci sprowadzane sa ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest
wydtuzony i utrudniony.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kar umownych zgodnie z ponizszg trescig:?

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za: a. opéZnienie w wykonaniu przedmiotu

umowy w wysokosci 0,3 % wartosci brutto umowy za kazdy rozpoczety roboczy dzien op6znienia, jeshi
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opbZnienie trwato nie diuzej niz 14 dni i 0,5 % wartosci brutto umowy za kazdy nastepny dzien
opdznienia, przy czym w przypadku, gdyby wysoko$¢ kary byta nizsza niz 10 zt, to nalezna kara bedzie
wynosi¢ 10 zh Jezeli opdznienie bedzie trwato diuzej niz 15 dni, to Zamawiajacy ma prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy i zastosowania kary wynikajgcej z
zapisu ust. 8.d niniejszego paragrafu, b. za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym w wysokosci 0,3 % wartosci brutto niezrealizowanej czesci umowy za kazdy rozpoczety
roboczy dzien opdznienia, jesli opodzinienie trwalo nie diuzej niz 14 dni i 0,5 % wartosci brutto
niezrealizowanej czesci umowy za kazdy nastepny dzieft opdZnienia, przy czym w przypadku, gdyby
wysokos¢ kary byla nizsza niz 10 z4, to nalezna kara bedzie wynosi¢ 10 zt. Jezeli opdznienie bedzie
trwata diuzej niz 15 dni, to Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie wykonawcy i zastosowania kary wynikajacej z zapisu ust. 8.d niniejszego paragrafu

Odpowiedz zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Zapytanie 1. Dotyczy: Opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 3 Urzadzenie do suchego rozmraZania
osocza

Dotyczy pkt. 1: Czy Zamawiajgcy zaakceptuje urzadzenie w ktérym wykorzystywana jest kondukcyina
metoda rozmrazania gwarantujaca jednorodne ogrzewanie preparatu? W oferowanym urzadzeniu
znajduja sie termofory, w ktdrych krazy woda w ukladzie zamknietym, stuzgca jako nosnik ciepia.
Zapis w punkcie 1 Parametréw technicznych i eksploatacyjnych ogranicza uczciwg konkurencjg i jasno
wskazuje na urzgdzenie SAHARA.

Odpowiedz zamawiajgacego

Zamawiajacy zaakceptuje urzadzenie, w ktérym wykorzystywana jest kondukcyjna
metoda rozmrazania gwarantujgca jednorodne ogrzewanie preparatu: termofory, w
ktérych krazy woda w ukladzie zamknietym, stuzaca jako nosnik ciepia.

Zapis w punkcie 1 Parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie wykiucza konkurencji.
Metoda bezkontaktowa rozmrazania osocza jest preferowana przez Zamawiajgcego, gdyz
w przypadku rozszczelnienia opakowania osocza w trakcie procesu rozmrazania umycie i
dezynfekcja termoforow jest procesem praco- i czasochtonnym. Ponadto stwarza ryzyko
pozostawienia zanieczyszczen na powierzchni termoforéw, namnazania bakterii i ich
przeniesienie na nastepny rozmrazany produkt.
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Zapytanie 2. Dotyczy: Opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet nr 3 Urzadzenie do suchego rozmrazania
0socza

Dotyczy pkt. 5 i 7: Zamawiajacy wymaga graficznego rejestru temperatury oraz tego aby urzadzenie
bylo wyposazone w drukarke protokotdw. Zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6
marca 2019 r. w sprawie wymagan dobrej praktyki pobierania krwi i jej skiadnikdéw, badania,
preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej stuzby
krwi, rejestracja procesu rozmrazania nie jest wymagana przepisami. Powyzszy wymdg wplywa
niekorzystnie na cene urzadzenia. W zwigzku z powyzszym, czy Zmawiajacy dopusci urzadzenie bez
graficznego rejestru temperatury oraz bez drukarki protokotdw?

Odpowiedz zamawiajgcego

Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ Zat. Nr ¢ pkt. 5i 7 bez zmian.

Graficzny rejestr temperatury pozwala sledzi¢ temperature preparatu przez caly okres
rozmrazania. Pozwala wykry¢ istotne wahania temperatury procesu i awarie urzadzenia
powodujgca przegrzewanie preparatow. Dzieki wydrukom protokoléw mozna

dokumentowac poprawnos¢ prawidlowego sposobu rozmrazania osocza.

Zapytanie 3. Dotyczy: Opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet nr 3 Urzadzenie do suchego rozmrazania
osocza

Dotyczy pkt. 12: Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie bylo wyposazone w modut do mieszania
Koncentratdw Krwinek Plytkowych. Urzadzenie, ktére opisat zamawiajacy charakteryzuje sie
temperaturg pracy +37°C. Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o odstapienie od tego zapisu, poniewaz
preparaty KKP nalezy przechowywad w temperaturze +22°C z cigglym mieszaniem i takie parametry
zapewnia jedynie inkubator z wytrzasarkg do KKP,

Odpowiedz zamawiajacego
Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ Zal. Nr ¢ pkt. 12 bez zmian.

Zamawiajacy zaklada, ze modut do mieszania krwinek plytkowych umozliwia mieszanie
preparatu w temperaturze pokojowej.
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