WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY ® £
IM. L. RYDYGIERA L_J
W TORUNIU

DYREKTOR tel, 56 679 35 00 ul. Sw. Jozefa 53-59, 87-107 Torun 9
NACZELNY LEKARZ tel, 56 879 35 01 skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel, 56 654 33 77 tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28
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W.8z.Z: TZ-280-133/19

dotvezy: postepowania na dostawe sprzetu jednorazowego uzytku z podzialem na 4 zadania

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 3. poz. 23

Czy zamawiajacy dopusci rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dot. Zadania Nr 3, poz. 2-7.14-15,18.20-26

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 2-7,14-15,18,20-26 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli innym firmom

)

specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu na
osiggnigcie oszczednosci i wymiernych korzysci finansowych?

Odpowieds:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 3 dot. Zadania Nr 4. poz. 21

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igta biorcza
dwukanatowa, trojplaszczyznowa — w kolorze biatym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1
ml, diugoé¢ catkowita komory kroplowej 62 mm, dlugo$é¢ czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , Z filtrem
filtr plynu o wielkosci oczek [5um, rolkowy regulator przeplywu - tacznik LUER-LOCK z oslonka - opakowanie
Jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dlugos$¢ drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowied}:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4 dot. Zadania Nr 4, poz. 21-23

Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania piynéw IS, IS bursztyn. i TS z komora kroplowa wykonang z
medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w calosci wolne od PCV, dopuszcza
przyrzady w ktérych dren wykonany Jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu
tylko komory bez PVC.

Odpowieds:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie Nr 5 dot. Zadania Nr 4, poz. 21
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i

miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igty biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

Qdpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dot. Zadania Nr 4, poz. 21-23
Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania IS i TS , IS bursztyn. w calosci bez ftalanéw z

informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowane;j ) potwierdzajaca brak zawartosci ftalanow?

Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza z zastrzezeniem spelnienia pozostalych wymaganych parametrow.,

Pytanie Nr 7 dot. Zadania Nr 4, poz. 21-23
Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie. Takie rozwiazanie nie

ma wplywu na jako$¢ produktu oraz Jjego cechy uzytkowe. Natomiast peina identyfikacje zapewnia oznakowanie na
opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane techniczne przyrzadu oraz

pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8 dot. Zadania Nr 4, poz. 21-23

Czy zamawiajacy wymaga opakowania papier-folia?

Odpowieds:

Zamawiajacy wymaga opakowania Jjednostkowego papier-folia.

Pytanie Nr 9 dot. Zadania Nr 4, poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynow infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i
miejsca na umieszczenie ighy biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 10 dot. Zadania Nr 4. poz. 23

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie

igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

Odpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11 dot. Zadania Nr 4. poz. 21- 23

Czy zamawiajacy wydzieli poz.21-23 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli innym firmom , specjalizujacym sie
w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu na osiagniecie
0szczgdnosei i wymiernych korzysci finansowych?

Odpowied;:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie Nr 12 dot. Zadania Nr 4, poz. 15,18-20

Czy zamawiajacy wydzieli poz.15,18-20 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli innym firmom , specjalizujacym
sie w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu na osiagniecie
oszczgdnosci | wymiernych korzyscei finansowych?

Odpowieds:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 13 dot. Zadania Nr 4, poz. 15

Prosimy aby zamawiajacy dopuscil strzykawki bez nazwy producenta wystepujacej bezposrednio na cylindrze. Takie
rozwigzanie nie ma wplywu na jako$¢ produktu oraz jego cechy uzytkowe. Cylinder posiada naniesiona nazwe
IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pelng identyfikacje zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym,
opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem, ze na cylindrze strzykawki bedzie znajdowaé sig¢ nazwa importera/ dystrybutora.

Pytanie Nr 14 dot. Zadania Nr 4. poz. 18

Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy worek do dobowej zbiérki moczu z bezzwrotnym zaworem T, bez portu do
probek, ztacznikiem schodkowym, dlugosé drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV,
opakowanie indywidualne — foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna $cianka worka mleczna ulatwiajaca odczytanie

pomiaru, skala co 100 mI?

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dot. Zadania Nr 4, poz. 20

Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy woreczek do pobierania probki moczu dla niemowlat i matych dzieci o
anatomicznym ksztalcie dla chtopcéw lub dla dziewczynek, bez gabki, pojemnosé woreczka: 100 ml, pakowany
indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 m1?

Qdpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 16 dot. Zadania Nr 4, poz. 12, 13

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 12, 13 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrebnych zadar. Wydzielenie
wymienionych pozycji zwigkszy konkurencyjnosé asortymentowo-cenowa w przedmiotowym postepowaniu, co przelozy
si¢ na uzyskanie przez Zamawiajgcego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej wymienionych pozycji w
dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje wylacznie do podmiotéw posiadajacych pefen asortyment zawarty
W pakiecie. Pakietowanie drobnych, zuzywalnych wyrobow medycznych faworyzuje konkretnych dostawcow,
ograniczajac znacznej wigkszosci dystrybutoréw mozliwoéé ztozenia ofert, co narusza dyscypline finanséw publicznych
zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. | pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoéci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (wraz z pézn. zm.).

Odpowieds:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie Nr 17 dot. Zadania Nr 4, poz. 13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w pozycji 13 w pakiecie 4 igiet 30G x 8 mm, konfekcjonowanych po 100
szt?

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dot. Zadania Nr 2, poz. 4
Prosimy o wyjasnienie, jakie rozmiary kaniul nalezy wyceni¢ w ww. pozycji? Czy chodzi o nastepujace rozmiary?:

-26G 0,6 x 19 mm, przeptyw 13 ml/ min.

-24G 0,7 x 19 mm, przeptyw 13 ml/ min.

Odpowieds:
Tak, nalezy wyceni¢c w/w rozmiary. Zamawiajacy zamiesci aktualny zalgeznik na  stronie internetowej

www.platformazakupowa.pl/wszz _torun

Pytanie Nr 19 dot. Zadania Nr 3, poz. 14, 22,26
Prosimy o dopuszczenie mozliwoéci wyceny op. — 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilosci.

Odpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 20 dot. Zadania Nr 3. poz. 18
Prosimy o dopuszczenie mozliwosci wyceny op. — 1000 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilosci.

Odpowied$:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 21 dot. Zadania Nr 4, poz. 1-10, 12,13

Prosimy o dopuszczenie mozliwoéci wyceny op. — 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilosci.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 22 dot. Zadania Nr 4, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci wyceny op. — 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych iloéci

Odpowieds;:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 23 dot. Zadania Nr 3, poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci maske silikonowg jednoczesciowa?

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 24 dot. Zadania Nr 3. poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci dren o dlugosei 210 cm lub 300 cm?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.



Pytanie Nr 25 dot. Zadania Nr 3, poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci dren o dlugosci 300 cm?

Odpowieds:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 26 dot. Zadania Nr 3, poz. 17
Czy Zamawiajacy dopudci worki na zwloki w kolorze czarnym?

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 27 dot. Zadania Nr 3, poz. 25

Czy z uwagi na fakt, iz wymiociny moga by¢ materialem zakaznym Zamawiajacy wymaga, aby oferowane worki byly w
kolorze czerwonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postgpowania z odpadami medycznymi?

Odpowied?:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. Zamawiajacy oczekuje workéw koloru
czerwonego.

Pytanie Nr 28 dot. Zadania Nr 1, poz. 6. 7,27
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wydzieli¢ z pakietu 1 do osobnego zadania pozycje 6, 7, 27?

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 29 dot. Zadania Nr 1

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zaoferowania oryginalnych akcesoriéw do defibrylatoréw LIFEPAK, przetestowanych
do uzycia, zgodnych z zaleceniami, producenta, instrukcja obshugi i CE defibrylatora?

Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 30 dot. Zadania Nr 2, poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dopuszczenie kaniuli do zyt obwodowych posiadajaca filtr hydrofobowy

Odpowied;:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31 dot. Zadania Nr 2, poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli do zy} obwodowych w rozmiarach:
22 G - 0,9 x 25 mm-przeptyw 36 ml/min

20 G - 1,1 x 33 mm- przepltyw 61 ml/min

18 G- 1,2 x 33 mm- przepltyw 90 ml/min

16 G- 1,7 x 45 mm- przeptyw 196 ml/min

Odpowied;:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32 dot. Zadania Nr 2, poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadajaca plastikowy mechanizm zabezpieczajacy,
chronigcy przed zakluciem

Odpowieds:

Zamawiajacy podtrzymuje wymog zaoferowania kaniuli zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 33 dot. Zadania Nr 2, poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadajacej 2 paski kontrastujace?
Odpowieds:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Pytanie Nr 34 dot. Zadania Nr 2, poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez logo producenta lub nazwy na kaniuli:
Pragniemy zaznaczy¢ iz wymag co do posiadania logo, lub nazwy producenta na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywa
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczaca wyrobéw medycznych. Dyrektywa ta w Zalaczniku I, o
»Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 okresla, co musi zawieraé etykieta produktu, a nie za$ sam produkt
Odpowieds:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 35 dot. Zadania Nr 2, poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszcenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach:

Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przeplyw
14 G 2,1x45 305 ml/min
16 G 1,7 x 45 200 ml/min
17.G 1,5 x45 142 ml/min
18G 1,3 x45 100 ml/min
18G 1,3 X32 95 ml/min
20G 1.1 %32 65 ml/min
22G 0,9x25 36 ml/min
24 G 0,7x 19 23 ml/min

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje wymoég kaniul o rozmiarach 14G, 17G, 18G opisanych w SIWZ oraz wymég zaoferowania

kaniuli o rozmiarze 20G 1,1x25mm.

Pytanie Nr 36 dot. Zadania Nr 2, poz. 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli dozylnej z FEP w rozmiarach i przeptywach jak nizej:

Rozmiar kaniuli | Rozmiar cewnika w Przeplyw
(GAUGE) mm ml/min

14 G 220x45 310
16 G 1,70 x 45 200
17G 1,50 x 45 140
18G 1,20 x 45 100

1,20 x 38 105
20G 1,00 x 32 64
22G 0,80 x 25 38
24 G 0,70x 19 22

Odpowied?:
Zamawiajacy podtrzymuje wymog zaoferowania kaniul w rozmiarach 18G rozmiar 1,3 dt. 45mm przeptyw 90ml/min. i

20G 1,1x32mm przeptyw 56ml/min, pozostate dopuszcza.



Pytanie Nr 37 dot. Zadania Nr 2, poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej dozylnej wykonanej z PUR ?
Odpowied?:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 38 dot. Zadania Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie igly j.u. w rozmiarze 0,4 x 20 mm?

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 39 dot. Zadania Nr 4, poz. 1-9

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie igiet do iniekcji w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w
formularzu asortymentowym?

Odpowied?:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 40 dot. Zadania Nr 4, poz. 11
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie igly do punkcji ledZzwiowych w rozmiarze:

0,7x75 mm
0,8x88 mm
0,9x88 mm
0,9x90 mm

1,3x88 mm

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 41 dot. Zadania Nr 4, poz. 13
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie igly do pena w rozmiarze G31 0,25 x 4,0 mm?

Odpowieds:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 42 dot. Zadania Nr 4, poz. 15

Czy Zamawiajacy wymaga Strzykawki Janetta 100 m] z czytelng, podwdjng skala pomiarowa?

Odpowied:
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 43 dot. Zadania Nr 4, poz. 21

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dopuszczenie przyrzadu do przetaczania ptynéw infuzyjnych ktéry posiada:
uniwersalny ostry kolec pozwalajacy na tatwe wprowadzanie takze do malych butelek i catkowite opréznienie butelki oraz
szczelne polaczenie z workiem. Igla biorcza dwukanatowa posiada odpowietrzniki z filtrem Wyposazony w skrzydetka
ufatwiajgce wbicie. Komora kroplowa o dtugosci 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu plynu ( 55 mm w czesci
przezroczystej) Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml+ 01 ml), 15 pm filtr plynu. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na
dren oraz igle po uzyciu, Logo producenta na zaciskaczu. Lacznik luer lock umozliwiajacy szczelne i trwale potaczenie z
kaniula dozylna. Dren dlugosci 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego uzytku. Opakowanie typu folia
papier. Wolny od ftalanow.

Odpowied;:
Zgodnie z SIWZ.



Pytanie Nr 44 dot. Zadania Nr 4, poz. 22
Proszg o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania ptynéw z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC.

Zamawiajgcy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w calosci wolne od PVC, dopuszcza przyrzady w ktoérych
dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez
PVC.

Odpowiedi:
Zgodnie z SIWZ. Zapis w SIWZ ,, bez zawartosci PCV” dotyczy przyrzadu w catoéci a nie tylko komory, wymég ten

zapisany jest po przecinku,

Pytanie Nr 45 dot. Zadania Nr 4. poz. 23

Proszg o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania krwi z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zamawiajacy
w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PVC, dopuszcza przyrzady w ktorych dren wykonany
jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przeslankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedsi:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46 dot. Zadania Nr 4. poz. 24

Czy Zamawiajacy wymaga bezpiecznego przyrzadu do przetaczania ptynéw posiadajacego elastyczng komore
kroplowa, wolna od PVC, i ftalanéw (do produkeji uzyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co
zmniejsza toksyczno$é zwiazang z ftalanem i zapewnia bezpieczenstwo pacjenta), przystosowany do infuzji
grawitacyjnej, z dodatkowym facznikiem Y, dtugos¢ drenu 180 cm. Posiadajacy specjalny zaprojektowany filtr
Auto Air Stop zapobiegajacy przedostaniu si¢ powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujacy staty
poziom ptynu. Przyrzad wyposazony w filtr hydrofobowy na koricu drenu zabezpieczajacy przed wyciekiem
ptynu z drenu. Pomaga zapobiega¢ zakazeniom zwigzanym z opieka zdrowotna (HAI). Pomaga zmniejszacd
straty w ptynach infuzyjnych poprzez ograniczeniu do zera niekontrolowang utrate ptynu poprzez kapanie.

QOdpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pvtanie Nr 47 dot. Zadania Nr 4, poz. 25-26

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przedluzacza do pomp ze $rednica wewnetrzng 1,2 mm?

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 48 dot. Zadania Nr 4. poz. 27

Zestaw do przetoczen pltynoéw infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepltywu do 300 ml/h

Dtugos¢ drenu 180 cm. Wyposazony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. Mozliwos¢ obstugi jedna reka. Posiada
dodatkowy zacisk rolkowy. Miekka komora kroplowa zakoriczona ostrym kolcem. Zakonczenie dreny luer lock. Nie
zawiera lateksu i PHT, DEHP. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 49 dot. Zadania Nr 3, poz. 1-5.7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z zadania nr 3 pozycje nr 1-5 oraz 7 do osobnego pakietu? Wydzielenie
W/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Jezeli Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie powyzszych pozycji, zwracamy sie z proba udzielenia odpowiedzi na
ponizsze pytania.

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazny resuscytator silikonowy dla dorostych, w komplecie z trzema maskami w

rozmiarze 3, 4, 5 oraz rezerwuarem tlenu, zapakowany w karton, dolaczone plastikowe pudetko z uchwytem?

Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazna maske silikonowa z pompowanym mankietem do resuscytatora silikonowego
dla dorostych, dwuczesciowa, o rozmiarze 3/4, 5, 6, o anatomicznym ksztalcie, z oparciem na kciuk utatwiajacym docisk
maski do twarzy, z przezroczysta koputa, z mozliwoscig sterylizacji w autoklawie 134°, nie zawierajacg szkodliwych
ftalanow?




Zadanie nr 3 poz. 3-5
Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazne produkty mikrobiologicznie czysty, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Qdpowieds:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie w/w pozycji w zwiazku z tym zapytania pozostaja bez odpowiedzi.

Pytanie Nr 50 dot. Zadania Nr 2, poz. 1

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 2 poz. | dopusci wyceng kaniuli = filtrem hydrofobowym, pelniqcym funkcje zastawki?
Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 51 dot. Zadania Nr 2, poz. 1
Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr 2 poz. 1 dopusci wyceng kaniul odpowiednio w rozmiarach 22G 0,9x25mm przeplbyw
36ml/min.; 20G 1,1x32mm przeplyw 60ml/min.; 18G 1,3x45mm przeplyw 90ml/min., 16G 1,7x45mm przeplyw 200ml/min.?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 52 dot. Zadania Nr 2, poz, 2

Czy Zamawiajqcy w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopusci wyceng kaniul z 6 paskami RTG, ze skrzydetkami po obu stronach
kaniuli, z samodomykajgcym sig koreczkiem portu bocznego, w rozmiarach odpowiednio: 24G 0,7x19mm przephw
23ml/min., 22G 0,9x25mm przephw 36ml/min.; 20G 1,1x25mm przeplyw 65ml/min.; 20G 1,1x32mm przephw 6 Iml/min.,
18G 1,3x32mm przeplyw 105ml/min., 18G 1,3x45mm przeplyw 100ml/min., 17G 1,5x45mm przeplyw 142ml/min., 16G
1,7x45mm przeplyw 200ml/min., 14G 2, 1x45mm przepbyw 305ml/min?

Odpowied?:

Zamawiajacy dopuszcza wyceng kaniul z 6 paskami RTG z zachowaniem pozostatych parametréw.

Pytanie Nr 53 dot. Zadania Nr 2, poz. 4

Czy Zamawiajqcy w Zadaniu 2 poz. 4 dopusci wyceng kaniuli wykonanej z FEP bez portu w rozmiarach: 24G 0,7x19mm
przeplyw 23ml/min., 22G 0,9x25mm. przephyw 36ml/min., 20G 1,1x32mm. przeplyw 56mi/min., 18G 1,3x45mm. przeplyw
90ml/min., 17G 1,5x45mm. przeplyw 142ml/min., 16G 1,7x45mm. przepbyw 200mi/min., 14G 2,1x45mm. przeplyw
305mi/min.?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza, oczekuje rozmiarow 26G 0,6x19 mm, przeptyw 13 ml/min. oraz 24G 0,7 x 19 mm, przeplyw
13 ml/min.

Zamawiajacy w zwigzku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje opis przedmiotu zaméwienia zawarty w
Zalagczniku Nr 2/2 poz. 4. Poprawiony Zalacznik z uwzglednieniem dokonanej zmiany stanowi zalgcznik do
niniejszej informacji i zostaje zamieszczony na stronie internetowej — www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Z powazaniem

W trybie art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwiah publicznych
Z up. Dyrelinia Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu

ROWNIK
i1 Publicznych
alrzenia
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